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Н астоящ ая м е то д и ка  распространяется  на м о д ул и  изм ерителя дал ьности  и  с ко р о сти  ла
зе р н ы х П С В -1 5 5 0 , зав. № №  001, 002 (далее - м о д ул и ), и  устанавливает м етоды  и средства  е го  
пе р в и ч н о й  и  п е р и о д и че ско й  по в ер ки .

И нтервал  м е ж д у  по в е р ка м и  -  2 года.

1. Операции и средства поверки.
1.1. П р и  пр о ведени и  п о в е р ки  д о л ж н ы  б ы ть  вы по л н е н ы  опе р ац ии  и  п р и м е н е н ы  эталонны е и 
вспом огател ьны е  средства, у ка за нны е  в таблице 1 .

Т а б л иц а  1.
№
п /
п

Н аим енование  операции . №  п у н к т а  
м е то д и ки

С редства  п о в е р ки  и и х  те хн и ч е ски е  х а 
р а кте р и с ти ки .

1 . В н е ш н и й  осм отр . 5.1
2 . О пробование . 5.2
3. О пределение диапазона  и 

а б со л ю тн о й  п о гр е ш н о с ти  
изм ерений  р а сстояний  и с к о 
р о сти

5.3 Ч астотом ер  э л е ктр о н н о -сч е тн ы й  A g 
ile n t 53181А  (д иапазон  часто т  о т  0 до 
225 М Г ц , изм ерение периода  следова
ни я  и м п ул ьсо в  с о тн о си те л ь н о й  п о 
гр е ш н о с ть ю  не х у ж е  1 ,5x1 0' 7, p e r. №  
3649 4 -0 7  в Г о с . Реестре С И );
Т ахеом етр  эл е ктр о н н ы й  ти п а  Т а20  по  
Г О С Т  Р 51774-2001
- щ и т  изм ер ите л ьны й  Е Р К Ц .2 0 3 62 4 .00 1  
(см . П р и л о ж е н и е  А )
В спо м о га те л ьны е  средства  п о в е р ки :
- в и зи р н ы й  канал  Е Р К Ц .4 6 9 57 7 .00 1
- д и спл е й  ко н тр о л ь н ы й  с д и а го н а л ь ю  
не менее 5” , разреш ением  не менее 
800x480  и видеовходом  R C A

П р и  не со о тве тствии  ха р а кте р и с ти к  поверяем ы х м одулей  уста н о вл е н н ы м  треб ованиям  п о  л ю 
б о м у  из п у н к т о в  та бл иц ы  1 и х  к  дальнейш ей по вер ке  не д о п у с ка ю т  и  п о сл е д ую щ и е  о пе р ац ии  не 
проводят.
П р и м е ч а н и е :  д о п у с к а е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  д р у г и х  э т а л о н н ы х  С И , н е  у с т у п а ю щ и х  п о  т о ч н о с т и  

у к а з а н н ы м  в  т а б л и ц е  1.

2. Требования безопасности
П р и  пр о ведени и  п о в е р ки  д о л ж н ы  вы полняться  требования , обе спечива ю щ и е  безопас

н о сть  труда , п р о и зв о д ств е н н ую  са н и та р и ю  и  о хр а н у  о кр у ж а ю щ е й  среды  в со о тве тстви и  с н о р 
м ам и, п р и н я ты м и  на  пр е д п р и я ти и , а та кж е  у ка за н и я м и  Р уко во д ства  по  э ксп л уа та ц и и  м одулей .

3. Условия поверки
3.1. П р и  проведении  п о в е р ки  не о б хо д и м о  соблю дать  сл ед ую щ ие  усл овия :

- тем пература  о кр у ж а ю щ е й  среды , ° С ............................................... 20±5
- о тносител ьная  вл а ж но сть , % ...............................................................65±15
- атмосф ерное давление, к П а .................................................................. 84-106

4. Подготовка к поверке
П еред проведением  п о в е р ки  п р о гре ть  используем ое  оборудование  в течение  30 м и н ут .
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5. Порядок проведения поверки

5.1. Внешний осмотр

5.1.1. П р и  внеш нем  осм отре  д о л ж н о  бы ть  установл ено :
- наличие  м а р ки р о в ки  /  то ва р ны й  зн а к  и зго то в и те л я , т и п  и  за во д ской  ном ер  м од уля ;
- отсутствие  м еханических  повреж дений  и  деф ектов, вл и яю щ и х на  работоспособность м одуля.

5.2.1 У с т а н о в и ть  м од уль  на  ш та ти в , на пр а вить  о бъ е кти в ы  на  объ ект, на хо д ящ и й ся  на  рас
с то я н и и  1 0 - 2 0  м етров о т  м одуля.

5.2.2  В  со о тве тствии  с Р уко во д ство м  по  э ксп л уа та ц и и  Е Р К Ц .4 6 8 165.900 Р Э  п о д к л ю ч и т ь  
внеш нее пи та н и е  и  в к л ю ч и т ь  м одуль.

5.2.3 К о н тр о л и р о в а ть  п р о хо ж д е н и е  встр о е н н о го  теста  м од уля  п о  параметрам :
- о тоб р а ж е ние  а ктуа л ь н о го  ном ера версии  п р о гр а м м н о го  обеспечения  (P S V -1 5 5 0 , в е р си я  

не  н и ж е  1 .0 . 1 .0);
- о тоб р а ж е ние  п р и зн а ка  у с п е ш н о го  п р о хо ж д е н и я  теста.
5 .2.4  П еревести  м о д ул ь  в р е ж и м  те стир ова ния  и  за п усти ть  изм ерение  на ж а тие м  к н о п к и  

« В Ы Б О Р /И З М Е Р Е Н И Е » .
5.2.5 К о н тр о л и р о в а ть  результаты  изм ерения  д ал ьности , с ко р о с ти  и  врем ени  изм ерения  на 

дисплее. М о д у л ь  считается  р а бо то спо со б ны м  п р и  ц и кл и ч е с ко й  и н д и ка ц и и  д ал ьности  (со о тве т
с тв у ю щ е й  10 -20  м етрам ), с ко р о сти  (р а вно й  0±2  к м /ч  для н е п о д в и ж н о го  объ екта ), и  врем ени  и з
м ерения (о т  0,3 до  0,4  с). Р езультат занести  в п р о то ко л  по в ер ки .

5.3 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений расстояний и ско
рости
5.3.1 У с та н о в и ть  на  м од уль  ви зи р н ы й  канал, п о д кл ю ч и т ь  ви деовы ход  к  ко н тр о л ь н о м у  

д и спл е ю .
5.3 .2  У с т а н о в и ть  и  за кр е п и ть  м од уль  на ш та тиве  с п о в о р о тн о й  го л о в ко й .
5.3.3 О тм е р ить  тахеом етром  расстояние  о т  ш татива , на  ко то р о м  установл ен  поверяем ы й 

м од уль  до щ и та  10 м етров и  уста н о в и ть  щ и т  на  р о в н у ю  по в е р хн о сть . П осле у с т а н о в ки  щ и та  
м од уль  наводится  на  н е го  п р и  п о м о щ и  п о в о р о тн о й  го л о в ки , п о  и зо б р а ж е н и ю  на  ко н тр о л ь н о м  
дисплее, и  ф иксируется .

5 .3 .4  П о д к л ю ч и т ь  си гн а л ь н ы й  вхо д  частотом ера  к  ко н т а к т у  1 разъема Х 2  м од уля , о б щ и й  - 
к  ко н т а к т у  3 разъема Х 2 . У с т а н о в и ть  р е ж и м  изм ерения частоты .

5.3.5 П еревести  м од уль  в те стовы й  р е ж и м  (лазер п о сто я н н о  изл учает и м п ул ьсы ). И зм е 
р и ть  частотом ером  ч а с то ту  и зл уче н и я  и м п ул ьсо в  лазера F. Р езультат изм ерения  занести  в п р о 
то ко л .

5 .3 .6  У с т а н о в и ть  на  частотом ере  р е ж и м  счета  им пул ьсо в . В рем я счета  0,5 с.
5.3.7  В  р е ж им е  о д и н о ч н ы х  изм ер е ний  изм ер ить  с п о м о щ ь ю  м од уля  время изм ер е ни й  Т изм 

и расстояние  D HHM до щ ита . К о л и че ств о  изм ерений  -  10. О д но вре м енн о  с дисплея  частотом ера  
сни м а ть  по ка за н и я  ко л и че ств а  и м п ул ьсо в  N .

5.3.8  И зм е р и ть  с п о м о щ ь ю  тахеом етра  расстояние  О действ до  щ ита . К о л и ч е ств о  изм ер е ний

5.3.9  П о в то р и ть  изм ерения  по  п .п . 5 .3.5 - 5 .3 .6  для дальностей  20, 30 и  45 м . Р езультаты  
изм ер е ний  занести  в п р о то ко л .

5 .3 .10  Р ассчитать  среднее значение  для ка ж д о го  р а сстоя ний  D H3M и  В действ п о  ф орм улам :

5.2. Опробование

10.

действ
действ
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5.3.11 Д ля  ка ж д о го  изм е р е н н о го  расстояния  определить а б с о л ю тн ую  п о гр е ш н о с ть  изм е
рения ра сстояний  п о  ф ормуле:

=  D l)eUcmil — D H]M

А б с о л ю т н а я  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и й  р а с с т о я н и й  д л я  к а ж д о г о  и з м е р е н и я  н е  д о л ж н а  п р е 

в ы ш а т ь  ±0 , 1  м .

5.3.12 Д л я  ка ж д о го  изм е р е н н о го  расстояния  рассчитать  средние врем енны е пе р ио д ы  (Т изм) 
п о  ф ормуле:

-  У т_ изм
изм —
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5.3.13 Р ассчитать  средние с ко р о сти  ( У д е й с т в )  п о  ф ормуле:

ту _ (^действ45 ^действi ) ^ х З б
действ ^  -

где  N  - среднее значение  ко л и че ств а  им пул ьсо в .
D  д е й с т в  45 -  среднее значение  расстояния  для 45 м.

D  действ I -  средние значения  расстояния  для 10, 20 и  30 м.
F -  частота  и зл уче н и я  и м п ул ьсо в  лазера.

5 .3 .14  Р ассчитать  средние ско р о сти  ( V H3M) п о  ф ормуле:
V  — ^  ИЗМ 45 ^H3M i Y  ^ Л

изм ^  ’
изм

где  D  изм 45 -  среднее значение  расстояния  для 45 м.
D  изм I -  средние значения  расстояния  для 10, 20  и  30 м.
Т  изм- среднее значение  врем ени изм ерения .

5 .3 .14  О пределить  а б с о л ю тн ую  п о гр е ш н о с ть  изм ерения с ко р о сте й  п о  ф ормуле:
Д К = К  - Vд е й с т в ! изм i

А б с о л ю т н а я  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и й  с к о р о с т и  д л я  к а ж д о г о  и з м е р е н и я  н е  д о л ж н а  п р е 

в ы ш а т ь  ± 2  км /ч.

Определение погрешности измерений расстояний свыше 500 м
5.3.15 У с та н о в и ть  на ш тативе  тахеом етр .
5 .3 .16  У с та н о в и ть  щ и т  с на тя н уто й  на  н е го  о тр а ж а ю щ е й  п л е н ко й  на  р а сстоя нии  о ко л о  500

м.
5 .3 .17  П р о ве сти  изм ерения  расстояния  до  щ и та  О дейСтв с п о м о щ ь ю  тахеом етра. И зм е р ени я  

пр о ве сти  10  раз.
П р и м е ч а н и е :  в  с л у ч а е  е с л и  т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  т а х е о м е т р а  н е  п о з в о л я ю т  п р о 

в о д и т ь  и з м е р е н и я  р а с с т о я н и й  н а  о т р а ж а ю щ у ю  п л ё н к у  н а  д а н н о е  и  (и л и )  б о л ь ш е е  р а с с т о я н и е ,  

у с т а н о в и т ь  н а  о д и н  и з  ш т а т и в о в ,  п о д д е р ж и в а ю щ и х  щ и т , о т р а ж а т е л ь н у ю  п р и з м у  и  п р о в о 

д и т ь  и з м е р е н и я  р а с с т о я н и й  н а  п р и з м у .

5.3.18 С н я ть  со  ш та тива  тахеом етр  и  уста н о в и ть  на  н е го  поверяем ы й м одуль.
5 .3 .19  П р о ве сти  изм ерения  расстояния  до  щ ита  D H3M с п о м о щ ь ю  поверяем ого  м од уля . И з 

м ерения пр овести  10  раз.
5 .3 .19  П р о ве сти  изм ерения  по  п. 5 .3 .17 и 5 .3 .19  для р а сстоя ний  1000 и 1500 м.

5 .3.20  Р ассчитать  среднее значение  для ка ж д о го  расстояния  D H3M и D ^ c tb  по  ф орм улам :

< ̂ действ
' “'изм — действ |  Q
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5.3.21 Д л я  ка ж д о го  и зм ер е нно го  расстояния определить  а б с о л ю тн у ю  п о гр е ш н о с ть  изм ере
н и й  расстояний  по  ф ормуле:

А б с о л ю т н а я  п о г р е ш н о с т ь  и з м е р е н и й  р а с с т о я н и й  д л я  к а ж д о г о  и з м е р е н и я  н е  д о л ж н а  п р е 

в ы ш а т ь  ± 0 . 1  м .

6.1. М о д ул ь , пр о ш е д ш и й  п о в е р ку  с по л о ж и те л ьн ы м и  результатам и , признаётся  го д н ы м  и д о 
пускается  к  п р и м е н е н и ю . Н а не го  выдаётся свидетельство  уста но вл енно й  ф орм ы  или  делается 
о тм е тка  в э ксп л уа та ц и о н н о й  д о ку м е н та ц и и . З нак п о вер ки  наносится  на свидетельство  о  повер 
ке.
6 .2. П ри  отри ца те л ьны х результатах п о в е р ки  м од уль  признаётся н е п р и го д н ы м  и к  п р и м е н е н и ю  
не допускается . О триц ательны е  результаты  по в е р ки  оф орм ляю тся извещ ением  о н е п р и го д н о 
сти .

6 . О ф о р м л е н и е  р е з у л ь т а т о в  п о в е р к и

Н а ч а л ь н и к сектора
О О О  « Л в то п р о гр е с с -М » М а кс и м о в  М .В .
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Приложение А

Щит измерительный ЕРКЦ.203624.001


