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ВВЕДЕНИЕ

Н а сто ящ ая  м ето ди ка  п о вер ки  расп р о стр ан яется  н а  у стан о в ки  то п л и в о р азд ато ч н ы е  « К аш к а»  
(далее -  УТ), п р ед н азн ачен н ы е  д ля  и зм ер ен и й  об ъ ём а  и м ассы  светл ы х  н еф тепродуктов : бензин, 
керосин, д и зел ьн о е  т о п л и в о  и другое  (далее -  топливо),  с вязкостью  от  0,55 до  40 м м 2/с  (от  0,55 
до  40 сС т) п ри  его вы д ач е  с у ч ёто м  т р еб о в ан и й  у ч ётн о -р асчётн ы х  о п ер ац и й  и у стан авл и вает  
м етоди ку  его  п ер ви ч н о й  и п ер и о ди ч еск о й  поверки.

И н тер в ал  м еж д у  п о вер кам и  (м еж п о в ер о ч н ы й  интервал)  -  1 год.
П о в ер к а  м о д и ф и к ац и й  У Т, и зм ер я ю щ и х  о б ъ ём  топ лива ,  о су щ ествл яется  по  до ку м енту  

М И  1864-88 «ГС И . К о л о н к и  топ ливоразд аточн ы е . М е т о д и к а  поверки».
П о в ер к а  м о д и ф и к ац и й  У Т, и зм ер я ю щ и х  массу  топлива ,  осу щ ествл яется  в со о тветствии  с 

м ето ди ко й  п р и вед ён н о й  ниже.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
П р и  п р о веден и и  п о вер ки  д о л ж н ы  в ы п о л н яться  операции , у казан н ы е  в т аб л и ц е  1.

Т аб л и ц а  1
Н а и м е н о в а н и е

оп ерац и и
Н о м ер  

п ункта  м е 
то д и к и

Р еко м ен д у е м ы е  
средства  поверки

Т р еб у ем ы е  зн ач ен и я  м етр о ло ги ч еских  
х ар актер и сти к

1 В н еш н и й  
осм отр

4.1 - -

2 О п р о б о ван и е 4.2 - -

3 П р о в ер к а  п о 
гр еш но сти  и з 
м ен ен и й  м ассы

4.3 В есы  эл е к тр о н н ы е  
T B -S-200 .2

Ё м к о сть  м еталлическая

Д и ап азо н  и зм ер ен и й  м ассы  от  29  до 
120 кг, п о гр еш н о сть  в эксп луатац и и , г: 

-в д и ап азо н е  до  60 кг  не более  ± 1 0 0  
-в д и ап азо н е  свы ш е 60 кг  не более  ± 1 5 0

О б ъ ём  не менее  150 л
П ри м ечан и е:  д о п у скается  п р и м ен ять  д ругие  средства  и зм ер ен и й  и всп о м о гательн о е  о б о р у д о в а 

ние, о б есп еч и ваю щ ее  тр еб у ем у ю  точность

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
П р и  п ро веден и и  п о вер ки  д о л ж н ы  соб лю даться  тр еб о в ан и я  безопасности , у стан о вл ен н ы е 

д ей ств у ю щ и м и  п р ав и л ам и  п о ж ар н о й  безопасности , « П р ави л ам и  тех н и к и  безо п асн о сти  при  
эксп л у атац и и  электр о у стан о в о к  потребителей» , тр еб о в ан и я  со о тв етств у ю щ и х  разделов  
п р и в ед ён н ы е  в эксп л у атац и о н н о й  д о ку м ен тац и и  на  УТ.

К  в ы п о л н ен и ю  п о вер ки  м огут  б ы ть  д о п у щ ен ы  сп ециалисты , п р о ш ед ш и е  о б учени е  и 
аттесто ван н ы е в качестве  п о вер ител ей  по  со о тв етс тв у ю щ и м  ви д ам  измерений .

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
3.1 П р и  п р о веден и и  п оверки  д л я  У Т  д о л ж н ы  со б л ю даться  сл ед у ю щ и е  условия:

-  тем п ер ату р а  о к р у ж аю щ его  воздуха, °С

-  тем п ер ату р а  р аб о ч ей  ж и д ко сти  (топлива),  °С
-  отн о си тел ьная  в л аж н о сть  о к р у ж аю щ его  воздуха , %

-  атм о сф ер н о е  давление , кП а  (м м  рт. ст.)

-  н ап р яж ен и е  п и т а ю щ ей  сети  п ер ем ен н о го  тока , В
-  ч асто та  п и т а ю щ ей  сети, Г ц

от  -40 д о  + 50  или  
от  -50 до  +60  (зави 
си м о сти  от  м о д и ф и 
кации)
от  -10 д о  +50; 
от  10 до  98; 
от  84 до  106 
(от  630 д о  795); 
от  187 до  242;
5 0 + 1 .
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3.2 П р и  п ро веден и и  п оверки  для  средств  п о вер ки  д о л ж н ы  со б л ю даться  их  у сл о в и я  э к сп л у а 
тации.

3.3 Н еп о ср ед ств ен н о  перед  п р о вед ен и ем  п о вер ки  н ео б х о д и м о  п о дготови ть  У Т  и средства  
п о вер ки  к работе  в со о тветствии  с их  эксп л у атац и о н н о й  д окум ентацией .

В се  средства  изм ерени й , и сп о л ьзу ем ы е  п р и  поверке, д о л ж н ы  и м еть  н еп р о ср о ч ен н ы е  
сви детельства  о поверке.

4 П РО В Е Д Е Н И Е  П О В ЕРК И

4.1 Внеш ний осмотр

В н е ш н и й  осм отр  п о вер яем о й  У Т  м о ж н о  п р о во д и ть  без в кл ю ч ен и я  питания.
Н е  д о п у скается  к д ал ьн ей ш е й  п оверке  У Т, если  обнаруж ено:
•  н есоответствие  в н еш н его  в и д а  У Т, п р и вед ён н о м у  в её о п и сан и и  типа;
•  н еп равильность ,  отсутстви е  или  н ео д н о зн ач н о сть  п р о чтен и я  зав о д ско го  н о м ер а  и ти п а  

УТ;
•  нали чи е  м ех ан и ч еск и х  п о вр еж д ен ий , вл и я ю щ и х  на  п р авильн ость  ф у н кц и о н и р о в ан и я  

У Т, а так  ж е  на  б езоп асн ость  п ер со н ал а  (поверителя, потребителя).

4.2 О пробование

В к л ю ч и т ь  УТ. В  со о тветстви и  с э к сп л у атац и о н н о й  д о ку м ен тац и ей  на  У Т  пр о вер ить  её 
работу  в целом.

Д ал ее  сл ед у ет  пр о вер ить  и д ен ти ф и кац и о н н ы е  д ан н ы е  м етр о ло ги ч еск и  зн ач и м о го  п р о 
гр ам м н о го  обеспечения, следуя  указаниям , и зл о ж ен н ы м  в её э к сп л у атац и о н н о й  д окум ентации .

У Т  п р изн аётся  годной , если  о н а  ф у н к ц и о н и р у ет  без сбоев, а и д е н ти ф и к а ц и о н н ы е  дан н ы е  
м етр о ло ги ч еск и  зн ач и м о го  п р о гр ам м н о го  обесп еч ен и я  со о тв етств у ю т  п р и в ед ён н ы м  в оп и сан и и  
т и п а  н а  УТ.

4.3 П роверка погреш ности изменений массы

П р о вер к у  п о гр еш н о сти  и зм ер ен и й  м ассы  в ы д аваем о го  т о п л и в а  следует  п р о во д и ть  с п о м о 
щ ью  весов, наприм ер , весов э л е к тр о н н ы х  TB -S-200.2 . П р о в ер к а  п р о во д и тся  в то ч ках  30, 50, 
100 кг  п ри  н о м и н а л ь н о м  расходе . В  каж д о й  т о ч ке  п р о вер ка  в ы п о л н яется  т р и  раза.

Д ал ее  п р о во д ят  р асчёт  о тн о си тел ьн о й  п о гр еш н о сти  и зм ер ен и й  м ассы  в ы д ан н о го  т о п л и в а  в 
каж д о й  то ч ке  п р о вер ки  по  ф ормуле:

5 = М>:~ — 1 X 1 0 0 % ,
М0 'П

где М к -  м асса  вы д ан н о го  У Т  топлива ,  кг;
Мо -  м асса  топлива ,  и зм ер ен н о го  с п о м о щ ь ю  весов, кг;
П  -  коэф ф и ци ен т ,  у ч и т ы в аю щ и й  п оправку  от  в ы та л к и ва ю щ ей  си лы  воздуха, 

р ав н ы й  1,0014.

За  резу л ьтат  п р о вер ки  берётся  х у д ш и й  результат.
У Т  призн аётся  годной , если  её отн о си тел ьн ая  п о гр еш н о сть  не п р ев ы си т  зн ач ен и я  ±  1 %.

5 О Ф О РМ Л Е Н И Е  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т О В  П О В Е РК И

5.1 Н а  о сн о ван и и  п о л о ж и те л ьн ы х  результатов  п о вер ки  о ф о р м л яется  сви детельство  о п о 
верке  по  ф о р м е  п р и л о ж ен и я  1 к П о р я д к у  п р о веден и я  п о вер ки  средств  и зм ерений , тр еб о в ан и й  к 
зн аку  п о вер ки  и со д ер ж ан и ю  сви детельства  о поверке, у тв ер ж д ен н о м у  П р и к а зо м  М и н п р о м т о р г а  
от  2 и ю л я  2015 г. №  1815.
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П о  тр еб о в ан и ю  п о тр еб ител я  м о ж ет  б ы ть  о ф о р м л ен  п р о то ко л  п оверки  по  ф орме, п р и н я 
то й  в организации , п р о во д и вш ей  поверку.

5.2 Н а  о сн о в ан и и  о тр и ц ател ьн ы х  результатов  п о вер ки  о ф о р м л яется  и звещ ен и е  о н еп р и 
годности  к п р и м ен ен и ю  по ф о р м е  п р и л о ж е н и я  2 к П о р я д к у  п р о вед ен и я  п о вер ки  средств  и з м е р е 
ний, т р еб о в ан и й  к зн аку  п о вер ки  и со д ер ж ан и ю  сви детельства  о поверке, у тв ер ж д ен н о м у  П р и к а 
зо м  М и н п р о м т о р г а  от  2 и ю ля  2015 г. №  1815.

5.3 Зн ак  п о вер ки  (сви н ц о вы е п ло м бы ) н ан оси тся  н а  вн у тр ен н и е  части  У Т  так, как 
п оказано  на  р и су н ке  1 (для м о д и ф и к ац и й  и м ею щ и х  м ассо вы й  расходом ер).

Примечание

М ес т о  н ан есени я  
з н ак а  п оверки

Р и с у н о к  1 - П л о м б и р о в к а  ген ератора  и м п ульсов
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