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Настоящая методика распространяется на мониторы фетальные Avalon. 
Мониторы подлежат первичной и периодической поверке.
Интервал между поверками -  1 год.

1 Операции поверки
Объем и последовательность операций поверки указаны в таблице 1. 

Таблица 1

Наименование операции

Номер пункта, в 
котором изло
жена методика 

поверки

Обязательность проведения 
операции

При первич
ной поверке

При периоди
ческой поверке

1. Внешний осмотр п. 6.1 Да Да
2. Опробование п. 6.2 Да Да
3. Подтверждение соответствия программ
ного обеспечения п. 6.3 Да Да

4. Определение метрологических характе
ристик п. 6.4 Да Да

При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции 
дальнейшая поверка прекращается.

2 Средства поверки
2.1 При проведении поверки применяются рабочие эталоны, средства измерений, 

стандартные образцы и оборудование, представленное в таблице 2.
Таблица 2

Наименование Характеристики

1. Генератор сигналов пациента 
ProSim 8 (регистрационный номер в 
Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства из
мерений 49808-12)

Диапазон установки частоты пульса: 
от 30 до 240 1/мин, ПГ ± 2 1/мин 
Диапазон задания избыточного давления в компресси
онной манжете (Р),
от 2,7 до 53,3 кПа, ПГ ± (0,005Р + 0,065 кПа) 
от 20 до 400 мм рт.ст., ПГ ±(0,005Р + 0,5 мм рт.ст.)

2. Термогигрометр ИВА-6 (реги
страционный номер в Федеральном 
информационном фонде по обеспе
чению единства измерений 46434-
н ) ;

Диапазон измерений температуры: 
от 0 до плюс 60 °С, ПГ ±0,3 °С 
Диапазон измерений относительной влажности: 
от 0 до 90 %, ПГ ±2 %
Диапазон измерений атмосферного давления: 
от 70 до 110 кПа, ПГ ±0,25 кПа

2.2 Допускается применение средств поверки, не приведенных в перечне, но обес
печивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых средств 
измерений с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3 Требования безопасности
3.1 К работе с приборами, используемые при поверке, допускаются лица, прошед

шие инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными 
приборами.

3.2 Перед включением должен быть проведен внешний осмотр приборов с целью 
определения исправности и электрической безопасности включения их в сеть.

3.3 Перед включением в сеть приборов, используемых при поверке, они должны 
быть заземлены в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной докумен
тации.

3.4 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, 
приведенные в руководстве по эксплуатации.
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4 Условия поверки
При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха: 20±5 °С;

- относительная влажность воздуха: 60±20 %;

- атмосферное давление: 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.).

5 Подготовка к поверке
5.1. Подготовить прибор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации.
5.2. Перед проведением периодической поверки выполняется техническое обслу

живание в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяе

мого монитора следующим требованиям:
- комплектность должна соответствовать техническому описанию и инструкции по 

эксплуатации;
- не допускаются дефекты корпуса, нечеткая маркировка или отсутствие маркировки 

клавиш управления на лицевой панели;
6.2 Опробование.
Производится включение монитора. Опробование считается успешно выполнен

ным, если на мониторе производится отображение требуемых функциональных режимов 
работы и возможность навигации по меню.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения.
При проведении поверки монитора выполняют операцию «Подтверждение соответ

ствия программного обеспечения». Операция «Подтверждение соответствия программного 
обеспечения» состоит в определении номера версии (идентификационного номера) про
граммного обеспечения.

Просмотр номера версии встроенного ПО и доступен через меню конфигурации пу
тем вывода на экран номера версии ПО. Если для параметра регистратора «Автозапуск» за
дано значение «Вкл», то при запуске при выполнении самопроверки монитор на бумажной 
ленте КТГ печатает серийный номер и номер версии программного обеспечения. Монитор 
считается прошедшим поверку, если номер версии ПО не ниже указанной в описании типа.

6.4 Определение метрологических характеристик.
6.4.1. Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений избыточного 

давления в компрессионной манжете.
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений избыточного давления 

в манжете проводится методом прямых измерений с применением генератора сигналов па
циента ProSim 8. Производят соединение шланга манжеты монитора с манжетой и с генера
тором сигналов, выставляют на генераторе режим измерения давления, входят в сервисный 
режим монитора (пароль 4630), устанавливая соответствующее значение начального давле
ния накачивания манжеты, выполняют измерения (в процессе сброса давления) в пределах 
рабочего диапазона измерений монитора не менее, чем для 5 значений. После выполнения 
измерений, производят расчет абсолютной погрешности по формуле (2):

Ар =  Ризм. -  Руст. (2 )

Результаты измерений считаются положительными, если значения абсолютной погрешно
сти измерений избыточного давления в компрессионной манжете не превышают ± 3 мм 
рт.ст.

6.4.2. Определение диапазона и погрешности измерений частоты пульса
Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений частоты пульса про

водится методом прямых измерений с применением генератора сигналов пациента ProSim 8. 
Производят соединение шланга манжеты монитора с манжетой и с генератором сигналов (рис.
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1), выставляют на генераторе значения частоты пульса в канале измерения неинвазивного ар
териального давления из ряда: 240; 210; 150; 120; 80; 40 мин'1. Измерения проводятся при 
непосредственном измерении неинвазивного артериального давления монитором.

После выполнения измерений, производят расчет абсолютной и относительной по
грешности по формулам (3, 4):

дчп= чпизм — чпуст (3)

6ЧП = чп,"3"п~чпуст-. ю о%  (4)
ЧПусх.

Результаты измерений считаются положительными, если значения абсолютной и относи
тельной погрешностей измерений частоты пульса не превышают следующих значений: в 
поддиапазоне от 40 мин'1 до 100 мин’1 включ. - ±5 мин'1, в поддиапазоне от 101 мин'1 до 200 
мин'1 включ. - ±5%, в поддиапазоне от 201 мин'1 до 240 мин'1 включ. - ±10%.

7 Оформление результатов поверки
7.1. При проведении поверки составляется протокол результатов измерений по 

форме Приложения А, в котором указывается о соответствии монитора установленным тре
бованиям.

7.2. Результаты поверки оформляют в виде свидетельства о поверке или извещения 
о непригодности в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Результаты поверки считаются положительными, если монитор удовлетворяет 
всем требованиям настоящей методики. Положительные результаты поверки оформляются 
путем выдачи свидетельства о поверке. Знак поверки рекомендуется наносить на корпус мо
нитора или на свидетельство об их поверке.

7.4. Результаты считаются отрицательными, если при проведении поверки установ
лено несоответствие поверяемого монитора хотя бы одному из требований настоящей мето
дики. Отрицательные результаты поверки оформляются путем выдачи извещений о непри
годности с указанием причин непригодности.
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Приложение А (Рекомендуемое) 
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

№ от ХХ.ХХ.20ХХ г.

Наименование прибора, тип
Регистрационный номер в Федеральном ин
формационном фонде по обеспечению един
ства измерений (ОЕИ)
Заводской номер (если имеется информация)
Изготовитель (если имеется информация)
Г од выпуска (если имеется информация)
Заказчик (наименование и адрес)
Серия и номер знака предыдущей поверки 
(если такие имеются)

Вид поверки_____
Методика поверки

Средства поверки:
Наименование и регистрационный номер 

эталона, тип СИ, заводской номер Метрологические характеристики

Условия поверки:
- температура окружающего воздуха °С
- атмосферное давление, кПа
- относительная влажность воздуха, %
Результаты поверки:
1. Внешний осмотр_________________________________________________________________
2. Опробование____________________________________________________________________
3. Подтверждение соответствия программного обеспечения___________________________
4. Определение метрологических характеристик (в соответствии с требованиями НД на ме
тоды и средства поверки)_______________________ ___________________ ___________________
Наименование пара
метра

Допускаемое значение 
параметра

Измеренное значе
ние параметра

Заключение о соот
ветствии установ
ленным требова
ниям

1 2 3 4

На основании результатов поверки выдано:

свидетельство о поверке/извещение о непригодности №________________ о т_
ненужное зачеркнуть

Поверитель________________________________________от__________________
ФИО Подпись Дата
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