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Настоящая методика поверки распространяется на систему измерений количества и 
показателей качества нефти № 574 ПСП «Герасимовское» (далее - СИКН) и устанавливает 
методы и средства ее первичной и периодической поверки.

В тексте приняты следующие сокращения и обозначения:

1 Общие положения

АРМ оператора -  автоматизированное рабочее место;
БИК -  блок измерений показателей качества нефти;
БИЛ -  блок измерительных линий;
ИВК -  комплекс измерительно-вычислительный;
ИК -  измерительный канал;
КМХ -  контроль метрологических характеристик;
МП -  методика поверки;
ПО -  программное обеспечение;
ПП -  преобразователей плотности жидкости измерительных

модели 7835;
ТПР -  турбинный преобразователь расхода;
СИ -  средство измерений;
СИКН -  система измерений количества и показателей качества

нефти № 574 ПСП «Герасимовское» АО «Томскнефть» 
ВНК, зав. № 50377;

СОИ -  система обработки информации;
ТПУ -  трубопоршневая поверочная установка;
ФИФОЕИ -  Федеральный информационный фонд по обеспечению

единства измерений.
Поверяемая СИКН соответствует требованиям по обеспечению прослеживаемости к 

государственному первичному эталону единиц массы и объема жидкости ГЭТ 63-2019 в 
соответствии с государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема 
жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового 
и объемного расхода жидкости, утвержденной приказом Госстандарта от 07.08.2018 №256 
«Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и 
объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, 
массового и объемного расхода жидкости».

Интервал между поверками СИКН -  1 год.
Определение метрологических характеристик СИКН проводят покомпонентным 

(поэлементным) способом. Определение метрологических характеристик измерительных 
каналов проводят покомпонентным (поэлементным) или комплектным способом.

Если очередной срок поверки измерительного компонента (канала) из состава СИКН 
наступает до очередного срока поверки СИКН, или появилась необходимость проведения 
периодической или внеочередной поверки измерительного компонента (канала), то поверяют 
только этот измерительный компонент (канал), при этом внеочередную поверку СИКН не 
проводят.

В случае непригодности измерительных компонентов СИКН, допускается их замена 
на измерительные компоненты аналогичные или лучшими метрологическими 
характеристиками. Замена оформляется актом, который хранится совместно с описанием 
типа на СИКН.

На основании письменного заявления владельца СИКН допускается проводить 
поверку СИКН отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из 
состава СИКН для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе
ТТЛТТТТГТУ<1ТТППЛТУЛГ> TTOl ff(-\t4rttTTrTTfiOiVll'pWlJriJri'

2 Перечень операций поверки средства измерений
При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 1.
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Таблица 1
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Наименование операции 
поверки

Обязательность выполнения 
операций поверки при

Номер раздела (пункта) 
методики поверки, в соот
ветствии с которым выпол

няется операция поверки
первичной

поверке
периодической

поверке
Внешний осмотр да да 7
Подготовка к поверке и 
опробование да да 8

Проверка программного 
обеспечения да да 9

Определение метрологи
ческих характеристик да да 10

Подтверждение соответ
ствия метрологическим 
требованиям

да да
11

Если при проведении какой-либо операции поверки получен отрицательный 
результат, дальнейшую поверку прекращают.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 Требования к условиям проведения поверки
Условия поверки должны соответствовать рабочим условиям эксплуатации СИКН, 

приведенным в эксплуатационной документации, и не выходить за нормированные условия 
применения средств поверки.

3.2 Параметры и показатели нефти на месте эксплуатации СИКН должны 
соответствовать требованиям, приведенным в описании типа СИКН и методике измерений.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку
Поверка СИКН должна выполняться специалистами, имеющими группу допуска по 

электробезопасности не ниже второй, удостоверение на право работы на электроустановках 
до 1000 В, прошедшими инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, 
изучившими эксплуатационную документацию на СИКН.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки
При проведении поверки применяют основные средства поверки, указанные в 

таблице 2. Допускается применять другие средства поверки с аналогичными или лучшими 
метрологическими характеристиками, обеспечивающие требуемую точность передачи 
единиц величин поверяемому СИ.

Все применяемые средства поверки должны быть исправны, средства измерений 
должны быть поверены и иметь действующий срок поверки.

Таблица 2 - Средства поверки
Операции 
поверки, 

требующие 
применение 

средств поверки

Метрологические и технические требования к 
средствам поверки, необходимые для проведения 

поверки

Перечень 
рекомендуемых 
средств поверки

Подготовка к 
поверке и 
опробование

Средства измерений температуры окружающей 
среды в диапазоне измерений от плюс 5 до 
плюс 30 °С, с пределами допускаемой абсолютной 
погрешности измерений не более ±0,3 °С

Т ермогигрометр 
ИВА-6А-Д, 
регистрационный 
№46434-11

Средства измерений относительной влажности в 
диапазоне измерений от 0 до 90 %, с пределами
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Операции 
поверки, 

требующие 
применение 

средств поверки

Метрологические и технические требования к 
средствам поверки, необходимые для проведения 

поверки

Перечень 
рекомендуемых 
средств поверки

7 Подготовка к 
поверке и 
опробование

допускаемой абсолютной погрешности измерений 
не более ±2 %

Т ермогигрометр 
ИВА-6А-Д, 
регистрационный 
№ 46434-11

Средства измерений атмосферного давления в 
диапазоне измерений от 70 до 110 кПа, с пределами 
допускаемой абсолютной погрешности измерений 
не более ±2,5 кПа

10 Определение 
метрологичес
ких
характеристик

Рабочий эталон 1 -го разряда в соответствии с 
приказом Росстандарта от 07.02.2018 № 256 в 
диапазоне измерений объемного расхода 
от 14 до 140 м3/ч, с пределами допускаемой 
относительной погрешности измерений ±0,05 %

Установка
трубопоршневая
поверочная
двунаправленная,
регистрационный
№ 12888-99

Средство измерений вязкости в диапазоне 
измерений вязкости от 0,6 до 10 сСт, с пределами 
допускаемой относительной погрешности
измерений ±0>3 %

Вискозиметр 
капиллярный 
стеклянный ВНЖ, 
регистрационный 
№54038-13

Средство измерений плотности в диапазоне 
измерений плотности от 700 до 1000 кг/м3, с 
пределами допускаемой абсолютной погрешности 
измерений не более ±0,1 кг/м3

Плотномер МД-02, 
регистрационный 
№ 28944-05

Средство измерений плотности в диапазоне 
измерений плотности от 800 до 860 кг/м3, с 
пределами допускаемой абсолютной погрешности 
измерений не более ±0,5 кг/м3

Ареометр АН,
регистрационный
№34711-07

Средство воспроизведения напряжения 
постоянного тока в диапазоне измерений от 0 до 
5 В, с пределами допускаемой абсолютной 
погрешности измерений не более 
±(0,02 %-Х+4 мкВ)

Калибратор 
многофункционал 
ьный MC5-R, 
регистрационный 
№ 22237-08

Средство воспроизведения силы постоянного тока 
в диапазоне измерений от 0 до 25 мА, с пределами 
допускаемой абсолютной погрешности измерений 
не более ±(0,02 %-Х-И мкА)
Средство воспроизведения последовательности 
импульсов от 0 до 9999999 имп.
Средство воспроизведения частоты от 0,0005 до 
10 кГц

Примечание -  В таблице приняты следующие обозначения и сокращения: X - измеренное 
значение

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 При проведении поверки должны выполняться требования действующих 
документов: «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств», «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и
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«Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок».

6.2 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, 
указанные в эксплуатационной документации на средства поверки, СИКН, средства 
измерений и оборудование, входящие в состав СИКН.

7 Внешний осмотр средства измерений
Внешний вид СИКН и комплектность проверяют путем визуального осмотра.
При осмотре должно быть установлено соответствие СИКН нижеследующим 

требованиям:
- на компонентах СИКН не должно быть загрязнений, механических повреждений, 

дефектов покрытия, непрочности крепления разъемов и других элементов, препятствующих 
применению;

- надписи и обозначения на компонентах СИКН должны быть четкими и 
соответствовать эксплуатационной документации.

Результаты проверки положительные, если выполняются вышеперечисленные 
требования. При оперативном устранении пользователем СИКН недостатков, замеченных 
при внешнем осмотре, поверка продолжается по следующим операциям,

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 На поверку СИКН представляют следующие документы:
- описание типа СИ;
- инструкция по эксплуатации;
- методика измерений;
- эксплуатационная документация на средства поверки и входящие в состав СИКН 

и действующие документы, подтверждающие их поверку.

8.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проверяют соблюдение условий поверки, установленных в разделе 3;
- подготавливают к работе средства поверки, приведенные в таблице 2, в 

соответствии с распространяющейся на них эксплуатационной документацией;
- изучают документацию, приведенную в 8.1.
Результаты проверки положительные, если документация в наличии, средства 

поверки имеют документально подтвержденную пригодность для использования в 
операциях поверки.

8.3 Опробование

8.3.1 Опробование СИКН проводят в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации СИКН. Проверяют правильность выполнения следующих функций:

-  отображение текущих значений технологических и учетных параметров нефти;
-  формирование и печать текущих и архивных данных: журналов, трендов, отчетов, 

паспорта качества нефти, акта приема-сдачи нефти;
-  запись и хранение архивов;
-  вычисление массы нетто нефти при «ручном вводе» с АРМ оператора параметров 

нефти, определяемых по результатам лабораторных исследований пробы нефти;
-  выполнение поверки и КМХ ИК объемного расхода нефти по ТПУ;
-  выполнение КМХ ИК плотности нефти по ареометру и по резервному ПП.
Проверку правильности выполнения функций поверки и КМХ преобразователей

СИКН допускается не проводить, если предоставлены соответствующие протоколы поверки 
и КМХ.

Результаты опробования положительные, если выполняются вышеперечисленные 
функции в соответствии с инструкцией по эксплуатации СИКН.
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9.1 Проверка идентификационных данных программного обеспечения 
Проверку идентификационных данных ПО ИВК и ПО «Визард СИКН ST» проводят

в процессе функционирования СИКН согласно инструкции по эксплуатации.

9.2 К идентификационным данным ПО ИВК и ПО «Визард СИКН ST» относятся:
-  идентификационное наименование ПО;
-  номер версии ПО;
-  значения цифровых идентификаторов метрологически значимой части, 
Идентификационные данные ПО ИВК и ПО «Визард СИКН ST» приведены в

таблице 3.

7

9 П роверка программного обеспечения средства измерений

хаблица 3 - Идентификационные данные метрологически значимой части НО
Идентификационные 

данные (признаки)
Значение

ИВК АРМ оператора
Идентификационное 
наименование ПО SyberTrol «Визард СИКН ST»

Номер версии (иден
тификационный 
номер) ПО

26.08 Не ниже v. 1

Цифровой идентифи
катор ПО

aa6daa07 
модуля 
«FIOM 

I/O Mod
ule»

Имя файла Значение цифрового идентификатора
Модуль «Отображение технологических параметров»

00000072.csc E7902F021F039892DACBABB0057BBF30
00000716.nmd 44B83D2E0E0403C8DAE789EA7A8BF783
00000736.nmd 28204Е122А5В АВ62Е А5В51571FEC9B06
00000737.nmd D24F78C4765B7BE6735410EA548D6BEF
00000738.nmd F1AC14ED6C56C2A6D5EE4034C2653B55

Модуль «Формирование архивов»
00000069.csc 933FD4E509E59A055ED7A8899D8152С8
0000065 l.nmd 179F2F22CD1В18D0A0C1С 1СЕСЗ 9565F5
00000652.nmd 381AC0F85E6DBC2607E4332B77CB5A4F
00000739.nmd 6D56BE003A9E03D56701BD97D4526CE7

9b8alaab 
модуля 
«FCPB 

Main Pro
cessor»

00000740.nmd DD0EF03D8F4D2C6F13F2C76110C3E2FB
00000741.nmd 1D8B8397CA219F5509A16B0679DEBA23

Модуль «Поверка и KMX ПР по ТПУ »
00000680.nmd F1A1744A3570CCAA1A0188A98E8B9923
00000703 .nmd 900А00ЕЕ05 А48049СЗ 884Е6Е147105Е7
00000742.nmd A14755CD95FBDCAFD5A0B253B6A24735
00000743.nmd 727BBC4FCA6F2688ACC42D80770D2A66

Модуль « <МХ рабочего ПП по резервному ПП»
00000735.nmd A8A4BD563A0A3E0E48704E48A661C75D

Модуль «КМХ ПП по ареометру»
00000685.nmd 06644DECAD1BEC7E785C72DA73B6CE19

Алгоритм вычисления 
цифрового идентифи
катора исполняемого 
кода

CRC32 MD5

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10 Л Определение метрологических характеристик
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10.1.1 Метрологические характеристики ИК СИКН определяют расчётно
экспериментальным способом (согласно МИ 2439). Основные и дополнительные 
погрешности СИ берут из описания типа или эксплуатационной документации. При 
покомпонентном (поэлементном) способе проверку метрологических характеристик 
измерительных компонентов, входящих в состав СИКН, выполняют экспериментально в 
соответствии с утверждёнными методиками поверки на каждый тип компонента, 
приведенными в таблице 4.

Таблица 4 - Методики поверки измерительных компонентов СИКН

Наименование средства измерений

Регистра
ционный 
номер в 

ФИФОЕИ

Наименование методики поверки 
средства измерений

Преобразователи расхода жидкости 
турбинные MVTM

16128-01 МИ 1974-2004 «Рекомендация. ГСИ. 
Преобразователи расхода турбинные. 
Методика поверки»

Преобразователи давления 
измерительные 3051

14061-99 МИ 1997-89 «ГСИ. Преобразователи 
давления измерительные. Методика 
поверки»

14061-15 МИ 4212-021-2015 «Преобразователи 
давления измерительные 3051. Методика 
поверки, утвержденная ГЦИ СИ ФБУ 
«Челябинский ЦСМ» в феврале 2015 г.

Преобразователи измерительные 
3144 к датчикам температуры

14683-00 МИ 2470-2000 «Рекомендация, ГСИ. 
Преобразователи измерительные 144, 244, 
444, 644, 3144, 3244 MV к датчикам 
температуры с унифицированным 
выходным сигналом фирмы «Fisher- 
Rosemount», США. методика 
периодической поверки»
В соответствии с Приложением А

Преобразователи измерительные 
Rosemount 3144Р

56381-14 12.5314.000.00 МП «Преобразователи 
измерительные, Rosemount 644, Rosemount 
3144Р». Методика поверки» утвержденная 
ГЦИ СИ ФБУ «Челябинский ЦСМ» в 
декабре 2013 г.
В соответствии с Приложением А

Термопреобразователи 
сопротивления платиновые серии 68

22256-01 ГОСТ 8.461-2009 «Термопреобразователи 
сопротивления из платины, меди и никеля. 
Методика поверки»
В соответствии с Приложением А

Термопреобразователи 
сопротивления Rosemount 0065

53211-13

Преобразователи плотности 
жидкости измерительные модели 
7835

15644-01 Преобразователи плотности жидкости 
измерительные модели 7835, 7845, 7846, 
7847. Методика поверки, утвержденная 
ВНИИМС.
МИ 2326 «ГСИ. Преобразователи 
плотности поточные. Методика поверки на 
месте эксплуатации».
В соответствии с Приложением Б

Влагомер нефти поточный модели 
LC

16308-02 МИ 2643-2001 «Влагомер нефти поточный 
фирмы PHASE DYNAMICS (США). 
Методика поверки», утвержденная 
ВНИИМС 02.03.2001.
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Наименование средства измерений

Регистра
ционный 
номер в 

ФИФОЕИ

Наименование методики поверки 
средства измерений

В соответствии с Приложением В
Влагомер поточный модели L 56767-14 МП 0090-6-2013 «Инструкция. ГСИ. 

Влагомеры поточные моделей L и F. 
Методика поверки, утвержденная ГЦИ СИ 
ФГУП «ВНИИР» 02.12.2013.
В соответствии с Приложением В

Преобразователь плотности и вязко
сти жидкости измерительный модели 
7827

15642-01 МИ 2391-97 «Рекомендация. ГСИ. 
Вискозиметр поточный фирмы «Solartron 
Transducers» (Англия). Методика поверки». 
В соответствии с Приложением Г

Преобразователь плотности и вязко
сти FVM

62129-15 МП 01-251-2015 «ГСИ. Преобразователи 
плотности и вязкости FDM, FVM, HFVM. 
Методика поверки, утвержденная ФГУП 
«УНИИМ» с изменением № 1 от 30.03.2018 
В соответствии с Приложением Г

Комплексы измерительно
вычислительные «SyberTrol»

16126-02 ГСИ. Измерительно-вычислительные 
комплексы «SyberTrol». Методика 
поверки», утвержденная ВНИИМС в 1997 г. 
В соответствии с Приложением Д

Установка трубопоршневая повероч
ная двунаправленная

12888-99 МИ 1972-95 «Рекомендация. ГСИ. 
Установки поверочные трубопоршневые. 
Методика поверки поверочными 
установками на базе весов ОГВ или 
мерников»

10.1.2 Метрологические характеристики ИК рассчитывают по СИ, входящих в 
состав СИКН, в соответствии с методикой, приведённой в 10.1.4 настоящей методики 
поверки. Допускается не проводить расчет фактической погрешности ИК СИКН при 
условии, что подтверждены метрологические характеристики компонентов ИК СИКН.

10.1.3 Метрологические характеристики измерительных и комплексных 
компонентов СИКН принимают равными значениям, приведённым в эксплуатационной 
документации (паспорт, формуляр и др.) на средства измерений при наличии на них 
свидетельств и (или) знаков поверки или полученным в результате поверки.

10.1.4 Методика расчета погрешностей ИК СИКН

10.1.4.1 Пределы относительной погрешности ИК объемного расхода нефти, %, 
определяют по формуле

8q = (1)
где бтпр -  пределы допускаемой относительной погрешности ТПР, %;

8сои“  пределы допускаемой относительной погрешности ИК частотно-импульсного 
СОИ, %,

Для перевода в относительную форму 8, %, в случая её представления в абсолютной 
форме используют формулу

5 = ^ -1 0 0  % (2)
где А -  пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ИК частот- 
но-импульсного СОИ, имп;

X -  результат измерений, имп.
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Пределы относительной погрешности ИК объемного расхода нефти не должны пре
вышать ±0.15 %.

10.1.4.2 Пределы приведенной погрешности ИК избыточного давления 
нефти, МПа, определяют по формуле

Ур = р~ ’ ои (3)

где Р -  измеренное избыточное давление нефти, МПа;
Рв -  верхний предел измерений ИК избыточного давления нефти, МПа;
60р -  пределы допускаемой основной относительной погрешности датчика давле

ния, %;
8,р -  пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности датчика 

давления от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С, %.
§осои -  пределы допускаемой основной относительной погрешности СОИ при преоб

разовании входного аналогового сигнала силы тока от 4 до 20 мА, %.

Относительные погрешности компонента ИК СИКН определяют по формуле
х в -  х н

= У H r - * (4)
Л ном

где у -  пределы допускаемой приведённой погрешности компонента ИК СИКН, норми
рованной для диапазона измерений;

Хв и Хн -  верхний и нижний пределы диапазона измерений компонента ИК СИКН (в 
тех же единицах, что и 1 Н0М);

Примечание -  Если приведённая погрешность у нормирована для верхнего предела диапазо
на измерений, то Хи~0.

Хном -  номинальное значение измеряемой величины, для которой рассчитывают от
носительную погрешность измерений, единица величины.

Для СОИ определяют значение силы тока, соответствующей номинальному значе
нию. Расчёт значения силы тока 1НОм, мА, соответствующей номинальному значению измеря
емой величины Х„ом проводят по формуле

» _  ^ си гн ал а  -  ^ н о м  . . . .
*ном “  n  +  ^  VyJ

^ПИП
где Осигнала -  разница между верхним и нижним пределами диапазона измерений входно
го сигнала СОИ, мА;

Опип -  разница между верхним и нижним пределами диапазона измерений ИК (в тех 
же единицах, что и Хном)-

Пределы приведенной погрешности ИК избыточного давления нефти СИКН не 
должны превышать ±0,25 %.

10.1.4.3 Пределы абсолютной погрешности ИК температуры нефти, °С, определяют 
по формуле

(6)
Д т = Д пип  + ДоВИП + Д свип + Д[/ВИП + ^оСОИ

где Апип -  пределы допускаемого отклонения сопротивления от НСХ первичного пре
образователя температуры, °С;

Довип -  пределы допускаемой основной абсолютной погрешности вторичного пре
образователя температуры, °С;

А«ип -  пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности вторичного 
преобразователя температуры от влияния изменения температуры окружающего воздуха на 
28 °С, °С;

Лс/вип -  пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности вторичного 
преобразователя температуры от изменения напряжения питания на 1 В, °С;
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Досои -  пределы допускаемой основной абсолютной погрешности СОИ при преобра
зовании входного аналогового сигнала силы тока от 4 до 20 мА, °С.

Для расчёта погрешности ИК температуры нефти по формуле (6) погрешность ком
понента ИК температуры нефти СИКН переводят в абсолютную форму по формуле

Хв -  Хн
д -  у ■ _ 5 -------- “ (7)

г 100 w  
где у -  переделы допускаемой приведенной погрешности компонента ИК температуры 
нефти СИКН, %

Хв и Хн -  верхний и нижний пределы измерений ИК температуры нефти СИКН, °С.
Пределы абсолютной погрешности ИК температуры нефти СИКН не должны 

превышать +0,2 °С.

10.1.4.4 Пределы абсолютной погрешности ИК плотности нефти, кг/м3, определяют 
по формуле

Д р ~ \ к 2 +<&>и (8)

11

100
где р -  измеренная плотность нефти, кг/м3;

8Р -  относительная погрешность плотномера, %;
8сои -  относительная погрешность преобразования входных сигналов в значения 

плотности СОИ, %.
Относительную погрешность плотномера определяют по формуле

8р - ( £ е . ю о )2 + • ю о )2 + • ю о )2 (9)

где Ар0 -  пределы допускаемой основной абсолютной плотномера, кг/м3;
Ар{ -  пределы дополнительной абсолютной погрешности плотномера от изменения 

температуры среды на 1 °С, кг/м3;
At -  изменение температуры измеряемой среды, °С;
Sрр -  пределы дополнительной абсолютной погрешности плотномера от изменения 

давления измеряемой среды на 0,1 МПа, %;
а р  — изменение давления измеряемой среды, МПа;
Пределы абсолютной погрешности ИК плотности нефти не должны превышать 

±0,3 кг/м3.

10.1.4.5 Пределы относительной погрешности ИК содержания воды, %, определяют 
по формуле

~ ^j^ow + $tw + ^осои
где 30н. -  пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений влаго
мера, %;

5tw -  пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений 
влагомера при изменении температуры измеряемой среды на каждые 10 °С, %;

босой -  пределы допускаемой основной относительной погрешности СОИ при пре
образовании входного аналогового сигнала силы тока от 4 до 20 мА, %;

Пределы абсолютной погрешности ИК содержания воды не должны превышать 
± 0,07 %.

10.1.4.6 Пределы относительной погрешности ИК вязкости, %, определяют по 
формуле

= 'J fiiw  + о̂СОИ ^
где 60w -  пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений вязко- 
зиметра, %;
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§осои -  пределы допускаемой основной относительной погрешности СОИ при пре
образовании входного аналогового сигнала.

Пределы приведенной погрешности ИК вязкости не должны превышать ±1,0 %.

10.1.5 Определение метрологических характеристик ИК плотности нефти приведено 
в приложении Б.

10.1.6 Определение метрологических характеристик ИК содержания воды в нефти 
приведено в приложении В.

10.1.7 Определение метрологических характеристик ИК вязкости в нефти 
приведено в приложении Г.

10.1.8 Определение метрологических характеристик ИК силы постоянного тока, 
ИК напряжения постоянного тока, ИК количества импульсов, ИК частоты и ИК 
сопротивления приведено в приложении Д.

10.1.9 Определение относительной погрешности измерений массы брутто нефти.

10.1.9.1 Относительная погрешность при измерении массы брутто нефти косвенным 
методом динамических измерений принимается равной относительной погрешности ИК 
объемного расхода нефти.

10.1.10 Определение относительной погрешности измерений массы нетто нефти

10.1.10.1 Относительную погрешность измерений массы нетто нефти 5мн, %, 
вычисляют по формуле

Мн = ± 1,1

N

fS M )2 + АИ&. + АИ& + д и а ,.

+ Л + ИЬ- + И ЬЛ 2 (7)
V1 ” 100 )

где 8М -  пределы относительной погрешности измерений массы брутто нефти, %.
WM B -  массовая доля воды в нефти, %;
W*.c. -  массовая доля хлористых солей в нефти, %;
WMn -  массовая доля механических примесей в нефти, %;
ДЖМ„  -  пределы абсолютных погрешностей определений массовых долей воды,
ЛМ/ -  механических примесей, концентрации хлористых солей, соответственно,

т ' ' -  %, вычисляют по формуле

(«,
V2

Л и г  -  воспроизводимость и повторяемость (сходимость) метода определения 
соответствующего показателя качества нефти, значения которых приве
дены в ГОСТ 2477, ГОСТ 6370, выраженные в массовых долях. 

Воспроизводимость метода определения концентрации хлористых солей по 
ГОСТ 21534 принимают равной Rx c. = 2 г Значение повторяемости (сходимости) гх.с. выра
женное в мг/дм3 по ГОСТ 21534, переводят в массовые доли по формуле

гхсг  = ОД ■ —  (9)
Ризм
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i i  Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим 
требованиям

11.1 Результаты проверки положительные, если фактические значения погрешности 
измерений ИК не превышают значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5
Наименование ИК Диапазон

измерений
Пределы допускаемой 

погрешности ИК
ИК объемного расхода нефти от 14 до 280 м3/ч 6 -  ±0,15"%
ИК объемного расхода нефти через одну ИЛ от 14 до 140 м3/ч 5 = ±0,15%
ИК температуры нефти от +5 до +30 °С Д = ±0,2 °С
ИК давления нефти от 0,30 до 1,44 у = ±0,25%
ИК плотности нефти от 700 до 1000 

кг/м3
Д = ±0,30 кг/м3

ИК содержания воды в нефти от 0 до 0,5 % Д = ±0,07 %
ИК вязкости нефти от 0,5 до 10 сСт; 

от 0,5 до 10 сПз
у = ±1 %

ИК силы постоянного тока от 4 до 20 мА у = ±0,05 %
Т/Г ГГ иаттг»а-мг<з>игтлт тт/'\л''ггктихют'/л тлиаA A iV  A A U 'll.p /IJn v iJLXm  X iW J L U / iX lA iV / l V  lUJLVW-

Л 'г  1 тт/л  ̂П  
V i  & д и  и 3= 4.0 олJ / и

ИК частотно-импульсный от 0 до 10000 Гц Д = ±1 имп
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
массы брутто нефти, %

±0,25

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
массы нетто нефти, %

±0,35

В таблице приняты следующие обозначения и сокращения: А -  абсолютная погрешность 
измерений, б -  относительная погрешность измерений, у - приведенная погрешность 
измерений

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
12.2 При положительных результатах поверки СИКН вносят сведения о поверке в 

ФИФОЕИ.
12.3 При отрицательных результатах поверки СИКН к эксплуатации не допускают и 

вносят сведения в ФИФОЕИ.
12.4 Особенности конструкции СИКН препятствуют нанесению на нее знака 

поверки. Знак поверки наносят на свидетельство о поверке.
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Определение метрологических характеристик преобразователей измерительных 3144 к 
датчикам температуры, преобразователей сопротивления Rosemount 3144Р, 

термопреобразователей сопротивления платиновых серии 68 и термопреобразователей 
сопротивления Rosemount 65, входящих в ИК температуры нефти

А. 1 Проведение поверки
АЛЛ В соответствии с инструкцией по эксплуатации на калибратор и 

эксплуатационной документации на поверяемый датчик температуры подключают датчик 
температуры к калибратору.

А Л .2 В соответствии с инструкцией по эксплуатации устанавливают на калибраторе 
для поверяемого датчика температуры (SENSOR) режим измерений токового сигнала с 
преобразованием в температуру в соответствии с диапазоном измерений температуры 
датчика температуры.

А. 1.3 На дисплее калибратора должно отобразиться значение температуры 
окружающего воздуха.

А. 1.4 При отсутствии выходного сигнала датчик температуры не подлежит 
дальнейшей поверке.

А.2 Проверка электрического сопротивления изоляции
Проверку проводят при замкнутых между собой клеммах для подключения питания 

датчика температуры и корпусом датчика температуры при помощи мегомметра М4100/1 с 
напряжением постоянного тока 100 В.

Отсчеты показаний (не менее двух раз), определяющих электрическое 
сопротивление изоляции, проводят по истечении одной минуты после приложения 
напряжения к испытываемой цепи датчика температуры или меньшего времени, за которое 
показание средств измерений практически установится.

Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.
А.З Определение основной погрешности
Основную погрешность датчика температуры определяют в пяти температурных 

точках, равномерно расположенных в диапазоне измерений датчика температуры, включая 
начало и конец диапазона, методом сличения с эталонным термометром,

А.3.1 Определение основной погрешности датчиков температуры в сухоблочных 
термостатах

А.З Л Л Помещают штатный термопреобразователь сопротивления углового типа и 
поверяемый датчик температуры в двухканальный металлический блок сравнения 
калибратора температуры, обеспечивающий кольцевой зазор между внутренними стенками 
каналов и погружаемой частью термопреобразователя и датчика температуры не более 
0,1 мм.

При поверке датчика температуры с чувствительным элементом резистивного типа 
его погружаемую часть помещают на полную глубину канала металлического блока 
сравнения.

А.З,1.2 В соответствии с руководством по эксплуатации устанавливают 
температуру в калибраторе, соответствующую первой поверяемой температурной точке. 
После десятиминутной выдержки при установившемся режиме стабилизации (по эталонному 
термометру) снимают поочередно не менее 5 показаний (в течение 5 минут) эталонного 
(TRUE) термометра и поверяемого датчика температуры (SENSOR).

А.3.1.3 Повторяют операции по пункту А.3.1.2 при остальных значениях 
температуры.

А.З .1.4 При использовании ПО «JOFRACAL» процесс поверки можно 
полностью автоматизировать.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации ПО «JORFACAL» задают 
необходимые параметры процедуры измерений и запускают режим автоматической поверки

П риложение А
(обязательное)
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датчиков температуры. После завершения поверки датчиков по запросу программы 
подтверждают сохранение результатов поверки, а также распечатку их в виде протокола.

А.3.2 Определение основной погрешности датчиков в калибраторах моделей АТС- 
140В, АТС-250В, используемых в качестве жидкостных термостатов

А.3.2.1 Эталонный термометр и поверяемый датчик температуры помещают через 
отверстия теплоизолирующей крышки в резервуар с жидким теплоносителем.

Поверяемый датчик температуры погружают в резервуар не менее, чем на глубину, 
установленную в технической документации на датчик температуры конкретного типа, но не 
менее 80 мм.

При этом, по возможности, следует обеспечить одинаковую глубину погружения 
эталонного термометра и поверяемого датчика, но не менее, чем на 100 мм (для 
диаметра 4 мм) и 110 мм (для диаметра 6,35 мм) для штатных эталонных термометров 
калибратора.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации на калибратор, уровень заполнения 
резервуара теплоносителем определяется верхним пределом диапазона измерений 
поверяемых датчиков температуры.

А.3.2.2 Устанавливают температуру в калибраторе, соответствующую 
первой температурной точке. После десяти минутной выдержки при установившемся 
режиме стабилизации (по эталонному термометру) в калибраторе снимают поочередно не 
менее 5 показаний (в течение 5 мин) эталонного термометра и поверяемого датчика 
температуры.

А.3.2.3 Операции по пункту А.3.2.2 повторяют для остальных значений 
температуры,

А.3,2.4 В соответствии с пунктом А.3.1.4.
А.4 Обработка результатов измерений
А.4.1 Основную приведенную погрешность датчиков у, (%) определяют по формуле

(Гп -  Q  (АЛ)_ч_п-----i l _ . 100 '
t  -  t  ■^тах min

где Гп - среднее арифметическое значение показаний поверяемого
датчика температуры, °С,

Гэ - среднее арифметическое значение показаний эталонного термометра,
°С;

tmax, t-min " верхний и нижний пределы диапазона измерений температуры 
поверяемого датчика температуры, °С.

А.4.2 Обработка результатов в процессе автоматической поверки с помощью ПО 
«JOFRACAL» включает в себя расчет отклонений температуры поверяемого датчика 
температуры от соответствующей действительной температуры, измеренной эталонным 
термометром в калибраторе. Далее, полученные отклонения необходимо привести к 
диапазону измерений датчика (формула А.1).

А.4.3 Значения основной приведенной погрешности у во всех поверяемых 
температурных точках не должны превышать пределов допускаемой основной приведенной 
погрешности, установленных в технической документации для датчиков температуры 
конкретного типа.
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Абсолютную погрешность ИК плотности нефти определяют, как разность 
результатов измерений плотности нефти и ИК плотности нефти с эталонным плотномером 
(ЭП) при значениях температуры и давлении нефти в рабочем диапазоне их измерений.

Устанавливают расход нефти в БИК в пределах от 0,5 до 1,0 м3/ч. Измерения прово
дят, когда значения плотности нефти не превышают 0,1 кг/м3 в течение 5 мин, изменение 
значений температуры нефти - 0,1 °С в течение 5 мин, изменение значений давления 
нефти - 0,05 МПа в течение 5 мин,

При достижении условий, проводят измерения плотности ИК плотности и эталонным 
плотномером, а также температуры и давления нефти с помощью СИ давления и температу
ры из состава БИК. Измерения выполняют не менее 3 раз.

Абсолютную погрешность ИК плотности нефти определяют по формуле

Д= р -  £)0 (Б.1)
где р -  результат измерений плотности ИК плотности нефти, кг/м3;

Do - результат измерений плотности эталонным плотномером, приведенный по 
температуре и давлению к условиям измерения ИК плотности по формуле Б.2, 
кг/м3.

Приложение Б
(обязательное)

Определение абсолютной погреш ности ИК плотности нефти

Аэ -  Ро ’ (1 + (/? + О  ’ ( t0 -  О + у ' (Р -  Р0)) (Б.2)

где /? - коэффициент объемного расширения нефти при температуре t0 (таблица 1 
приложения 2 МИ 2153 ГСИ. Плотность нефти. Требования к методике 
выполнения измерений ареометром при учетных операциях),

С = +23 -10'6 при t0 выше +20 °С,
С = -23-10'6 при £0 ниже +20 °С,
С = 0  при £0 = +20 °С,
у  - коэффициент сжимаемости нефти (таблица 2 приложения 2 МИ 2153), 

t0> t  - температура нефти в ЭП и ИК плотности, °С,
Р, Р0 - давление нефти в ЭП и ИК плотности соответственно, МПа.

Б.1.2.2 Вычисления по формулам (Б.1), (Б.2) могут проводиться в вычислительном 
устройстве эталонного плотномера.

Результаты записывают в таблицу по форме, приведенной в таблице Б. 1.

Таблица Б.1 -  Результаты измерений

№
Результат измерений ИК плотности Результат измерений ЭП Погрешность

абсолютная

Т, мкс кг/м Г, °С Р, МПа Ро,
кг/м3 to, °с Ро,

МПа
Аь

кг/м3
*5

Д, кг/м

1
2
3

Результаты проверки считают положительными, если абсолютная погрешность ИК 
плотности нефти не выходит за пределы ±0,3 кг/м3.

При положительных результатах проверки в протокол поверки заносят 
градуировочные коэффициенты поточного ПП. Если абсолютная погрешность превышает 
указанные пределы, то поточный ПП градуируют по методике, приведенной в
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приложении Б. Определяют 2 раза абсолютную погрешность ИК плотности нефти с новым 
коэффициентом КО в соответствии с приложение Б,

Методика градуировки ПП
Вычисляют среднюю погрешность ПП по трем результатам измерений при поверке.

' A i + Д 2 + Аз * * (Б.З)
с р ~  3

Новое значение коэффициента Ко определяют по формуле

К0нов = К О - Ach, (Б.4)

Определяют два раза значение абсолютной погрешности ПП с новым коэффициента 
КО в соответствии с Приложением Б.

17

Система измерений количества и показателей качества нефти № 574 ПСП
«Г ерасимовское»

Методика поверки
МП 452-2022



Определение абсолютной погрешности ИК содержания воды в нефти

Абсолютную погрешность ИК содержания воды нефти определяют, как разность 
результатов измерений пробы нефти из трубопровода и ИК содержания воды в нефти в 
рабочем диапазоне.

Изменения температуры нефти в процессе измерения содержания воды в нефти не 
превышают ±0,1 °С.

Измерения влагосодержания в отобранной пробе проводят по ГОСТ 2477-2014 
Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды. Фиксируют показания ИК 
содержания воды в нефти в момент отбора пробы.

Одновременно с измерениями содержания воды производят измерения плотности 
нефти ПП или в испытательной лаборатории по ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. 
Метод определения плотности или ГОСТ Р 51069 Нефть и нефтепродукты. Метод 
определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром.

Повторяют измерения дважды.
Абсолютную погрешность ИК содержания воды в нефти определяют по формуле

18

Приложение В
(обязательное)

где хлаб - значение объемной доли воды, определенное по ГОСТ 2477, %,
*изм " среднее арифметическое значение объемной доли воды, измеренное ИК 

содержания воды, %.

Результаты записывают в таблицу по форме, приведенной в таблице В.1.

Таблица В .1 -  Результаты измерений
Значение 

объемной доли 
воды, 

определенное по 
ГОСТ 2477, %

Температура 
и плотность 
нефти, °С, 

кг/м3

Расход,
м3/ч

Показание 
влагомера, %

Погрешность 
абсолютная 

влагомера, %

Примечание

Результаты проверки считают положительными, если абсолютная погрешность ИК 
содержания воды в нефти не выходит за пределы ±0,07 %.

Корректировка нуля влагомера
При отклонении плотности нефти от значения плотности нефти, на которой была 

произведена калибровка влагомера, производят подстройку нуля влагомера введением 
«калибровочного фактора» CF (Cal Factor).

/2847 \  (В.2)
CF = (— ~  -  Drp ■ 0,0038J ■ 7,949 ,  ̂ }

где D - плотность нефти, кг/м3,
Drp - плотность жидкости, с помощью которой производилась калибровка 

влагомера, кг/м3.
Если плотность нефти, в которой определяется влагосодержание, меньше плотности 

калибровочной жидкости, то в соответствии с формулой В.2 калибровочный фактор будет 
положительным:
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*1 q
Например: D = 855 кг/м , £>гр = 865 кг/м , тогда

CF = (т£г ~ 865 • 0,0038) • 7,949 = (3,33 -  3,29) ■ 7,949 = + 0,32 % .
\  855 /

Исправленное значение результатов измерений объемной доли воды равно:

WD = W + AW, (В.З)

где W  - результат измерения объемной доли воды влагомером, %,
WD - исправленный результат измерения объемной доли воды влагомером, %
ДW  - поправка на изменение плотности нефти при измерениях объемной доли 

воды влагомером, %, CF.

В соответствии с формулой (В.З) поправку +0,32 % вводят в Cal Factor электронного 
блока влагомера.

Если плотность нефти, в которой определяется влагосодержание, больше плотности 
калибровочной жидкости, то в соответствии с формулой (В.З) калибровочный фактор будет 
отрицательным. *3 'Я

Например: D -  928 кг/м , £)гр = 865 кг/м , тогда

CF = -  865 ■ 0,0038) • 7,949 = (3,07 -  3,29) • 7,949 = -  1,75 % .

В случае нефти более тяжелой, чем применявшаяся при калибровке, 
поправку -1,75 % вводят в Cal Factor электронного блока влагомера.

В общем виде уравнение корректировки влагомера Phase Dynamics в зависимости от 
текущей плотности нефти может быть представлено в виде.

WD = ( W -  Cal Factor + № )  + ( ^ -  -  Drp ■ 0,0038) ■ 7,949 , (В'4:)

где Cal Factor - значение коэффициента калибровки, введенное в электронный
блок влагомера.
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Определение приведенной погрешности ИК вязкости в нефти

Приведенную погрешность ИК вязкости нефти определяют, как разность 
результатов измерений пробы нефти из трубопровода и ИК содержания воды в нефти в 
рабочем диапазоне.

Изменения температуры и вязкости нефти не более ±0,2 °С и ±0,2 сП при поверке 
вискозиметров.

Г.1 Подготовка к поверке
Г. 1.1 Проверяют правильность параметров конфигурации преобразователя сигналов 

и значений, введенных в его память констант, коэффициентов, пределов измерений и уставок 
на соответствие эксплуатационным документам. При необходимости производят 
корректировку конфигурации.

Г. 1.2 Соблюдая требования эксплуатационной документации вискозиметра, 
предварительно отключив от электрической сети, демонтируют измерительный 
преобразователь вискозиметра из трубопровода БИК.

Г. 1.3 Протирают поверхности чувствительных элементов (зубцов) измерительного 
преобразователя тканью, смоченного бензином, протирают зубцы сухой тканью и продувают 
воздухом.

Г. 1.4 Подключают (проверяют правильность подключения) измерительный 
преобразователь при помощи кабельной линии связи к преобразователю сигналов и подают 
питающее напряжение. Необходимая информация о порядке подключения измерительного 
преобразователя к преобразователю сигнала приведена в руководстве по эксплуатации 
вискозиметра.

Во включенном состоянии измерительный преобразователь должен издавать тихое 
непрерывное звучание с повторяющимися через интервал 1 с всплесками звука «Пин».

Г.1.5 Измеряют электропотребление и напряжение питания усилителя 
измерительного преобразователя. Они должны находиться в следующих пределах.

Ток от 40 до 70 мА (измеренный в последовательной цепи к клемме «SUPPLY+» 
(«Питание+»).

Напряжение от 22,8 до 25,2 В (измеренное между клеммами «SUPPLY+» и 
«SUPPLY-» («Питание+» и («Питание-»).

При отрицательных результатах анализ неисправностей производят в соответствии с 
руководством по эксплуатации вискозиметра.

Г. 1.6 Измеряют термометром TJI-4 температуру окружающего воздуха вблизи 
зубцов измерительного преобразователя вискозиметра. Полученное значение сравнивают со 
значением температуры, измеренным вискозиметром. Отклонение не должно превышать 
0,2 °С.

Г.1.7 Прикрывая зубцы измерительного преобразователя от ветра, на воздухе 
выполняют отсчет величины временного периода. «В» частотного выходного сигнала 
измерительного преобразователя тва- Измеренная величина должна соответствовать 
значению контрольной точки по воздуху, указанному в сертификате заводской калибровки 
или протоколе предыдущей поверки.

Если температура окружающего воздуха отличается от (20±2) °С, то полученный 
результат приводят к плюс 20 °С по формуле

Т ВА20 = т в а  ” 0,11 ■ (t0.В. ” 20) , (Г.1)

где тВА -  Значение периода выходного сигнала измерительного преобразователя вис
козиметра на воздухе при температуре t0iBt.

П риложение Г
(обязательное)
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Подученное по формуле значение тВА20 должно соответствовать контрольной точке 
по воздуху от сертификата заводской калибровки или протокола предыдущей поверки с 
точностью до ±0,5 мкс.

Примечание: Контрольная точка по воздуху в сертификате заводской калибровки 
указана в разделе Калибровка плотности.

Г.1.8 Предварительно отключив от электросети, монтируют измерительный 
преобразователь вискозиметра в трубопровод БИК в соответствии с требованиями 
руководства по эксплуатации вискозиметра и технологической схемой БИК.

Г.1.9 Создают через измерительный преобразователь поток нефти с параметрами
„  ,  ------ ------------,  -- --------------------------ТТЛТ/* ----, -------- „ ----- -- ---- - — ____ ТТТ Г

V U U  i. V  JLX)_y n j iX I . i 'H Y in  JL j J C U ^  C iV lD llV l J - W i U D M I V l  С Н й Ц Ш  JU JT llV  i l  у С Л У В И Л М  П и В С р Л Ю  y i i v

вязкости нефти.
Г.1.10 Проверяют герметичность монтажа измерительного преобразователя. 

Считают, что монтаж герметичен, если в местах соединения не наблюдается появление 
капель или утечек нефти.

Г. 1Л 1 Проверяют отсутствие воздуха в потоке нефти, для чего открывают кран, 
расположенный в высшей точке трубопровода БИК по потоку после измерительного 
преобразователя вискозиметра. Считают, что газ (воздух) отсутствует, если из крана 
вытекает струя нефти без газовых пузырьков.

Г.1.12 Подают на вискозиметр питающее напряжение.
Г.1.13 Проверяют функционирование вискозиметра.
Г.1.14 Подготавливают герметичный, чистый сосуд-пробоприемник для отбора в 

БИК пробы нефти.

Г.2 Определение метрологических характеристик
Г.2.1 Если вискозиметр градуирован и используется в нескольких поддиапазонах 

рабочего диапазона вязкости нефти, указанных в таблице Г.1, то определение 
метрологических характеристик вискозиметра проводят в каждом поддиапазоне измерений 
вязкости нефти.

При использовании вискозиметра для измерений вязкости нефти только в одном из 
поддиапазонов, например «нижнем», определение метрологических характеристик 
вискозиметра проводят только в данном поддиапазоне измерений вязкости нефти.

Таблица Г.1
Поддиапазон Пределы вязкости, сП, сСт

Ультранизкий 0,5-10

Г.2.2 Основную погрешность вискозиметра определяют по результатам сравнения 
значения вязкости нефти в БИК полученного в испытательной лаборатории по пробе нефти, 
отобранной в БИК, с показаниями поверяемого вискозиметра в момент отбора в БИК 
указанной пробы нефти.

Пробу нефти объемом не менее 2,0 дм3 отбирают при помощи ручного 
пробоотборника БИК в герметичный, чистый сосуд - пробоприемник и доставляют в 
испытательную лабораторию для исследования (аттестации).

Во время отбора пробы нефти визуально -  по дисплею преобразователя сигналов 
795х, за интервал времени не менее 30 с фиксируют серию (i=10) показаний вискозиметра по 
следующим измеряемым параметрам:

- температура нефти t, °С;
- динамическая вязкость нефти rj, сП;
~ КННСМаТНЧССКаЯ ВЯЗКОСТЬ Н е ф т и  V, с С т ;
- плотность нефти р, кг/м3;
- коэффициент добротности резонатора измерительного преобразователя Q 

(безразмерная величина).
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За результат измерений принимают средние арифметические значения 
зафиксированных в серии значений измеренных параметров.

Полученные средние значения температуры, динамической вязкости, плотности, 
кинематической вязкости нефти и коэффициента добротности резонатора заносят в протокол 
поверки.

Г.2.3 В испытательной лаборатории пробу нефти в пробоприемнике или ином сосуде 
тщательно перемешивают и производят ее аттестацию -  исследования (измерение) вязкости 
и плотности нефти при заданной температуре.

Примечание: Аттестация -  экспериментальное определение физико-химических и 
метрологических характеристик пробы нефти.

Температура нефти при исследованиях вязкости и плотности нефти задают равной 
среднему арифметическому значению температуры нефти в серии измерений выполненных 
поверяемым вискозиметром.

Г.2.4 Исследование вязкости проводят по ГОСТ 33 «Нефть и нефтепродукты. 
Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической 
вязкости».

Исследования плотности нефти производят по ГОСТ 3900 «Нефть и нефтепродукты. 
Методы определения плотности» с использованием пикнометров ПЖ-3.

Примечание: Если исследования вязкости и плотности нефти при заданной 
температуре проводят иными методами, отличными от указанных в данной методике и 
удовлетворяющими ее требованиями, то исследования проводят в соответствии с 
аттестованными (стандартизованными) методиками для используемых методов.

За результат исследований (измерений) при аттестации пробы нефти принимают 
средние арифметические значения из не менее двух определений кинематической вязкости и 
плотности пробы нефти (как предусмотрено по ГОСТ 33 и ГОСТ 3900).

Полученные в испытательной лаборатории результаты аттестации пробы 
нефти - значения кинематической вязкости и плотности нефти при заданной температуре 
(температуре равной среднему арифметическому значению температуры нефти в серии 
измерений выполненных поверяемым вискозиметром), а также рассчитанное значение 
динамической вязкости нефти при заданной температуре заносят в протокол поверки.

Г.2.5 При использовании вискозиметра для измерений вязкости нефти в нескольких 
поддиапазонах рабочего диапазона вязкости, операции по Г.2.1 -Г.2.4 проводят для 
остальных поддиапазонов вязкости нефти.

Г.З Обработка результатов поверки
Г.3.1 Приведенную погрешность вискозиметра при измерении динамической 

вязкости нефти определяют для каждого используемого поддиапазона измерений вязкости 
нефти по формуле

дд
5* = —  • 100 % , (Г.2)

Vn
где rjN ~ нормирующее значение, принимаемое равным верхнему пределу измерений 

вискозиметра для соответствующего поддиапазона измерений вязкости, сП;
Д* -  абсолютная погрешность вискозиметра при измерении динамической вязко

сти нефти в данном поддиапазоне измерений, сП.
Примечание 1: При использовании вискозиметра для измерений вязкости нефти 

только в одном из поддиапазонов измерений, например «нижнем», приведенную 
погрешность вискозиметра определяют только для данного поддиапазона измерений 
вязкости.

Примечание 2: Значение 8% вычисляют до одного знака после запятой.
Полученное значение приведенной погрешности вискозиметра при измерении 

динамической вязкости нефти б£ в зависимости от поддиапазона измерений не должно 
превышать:

- ±1,0 % -  для всех поддиапазонов измерений динамической вязкости.
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Значение Aj вычисляют по формуле

Лд= н л д) 2 ■+■ Сп — (Г.З)
— в  о  j  V W B  ч  u s  >

где г}в -  динамической вязкость нефти по показаниям вискозиметра, сП;
г)0 -  динамическая вязкость пробы нефти, полученная при аттестации (испыта

нии) пробы нефти в испытательной лаборатории, сП;
Aq -  предел абсолютной погрешности определений (измерений) динамической 

вязкости 7]0 пробы нефти в испытательной лаборатории, сП.
Значение динамической вязкости пробы нефти, г}0, сП, рассчитывают на основании 

полученных в испытательной лаборатории значений кинематической вязкости и плотности 
нефти по формуле

tjq -  v0 ' р0 • 10 3 , (Г.4)
где v0 -  кинематическая вязкость пробы нефти, полученная в испытательной лабора

тории при аттестации пробы нефти, сСт;
Ро -  плотность пробы нефти при температуре определения кинематической вяз

кости, полученная в испытательной лаборатории при аттестации пробы 
нефти, кг/м3.

Предел абсолютной погрешности определения (измерений) динамической вязкости 
пробы нефти в испытательной лаборатории вычисляют по формуле

л А  _  -уч“ О" чо к \  (г  ъ
v 0 ' т W  '

где г]о -  динамической вязкость пробы нефти, рассчитанная на основании получен
ных в испытательной лаборатории значений кинематической вязкости и 
плотности пробы нефти, сП;

3$ -  предел относительной погрешности измерений кинематической вязкости 
пробы нефти в испытательной лаборатории, %; 

д£ -  предел абсолютной погрешности измерений плотности пробы нефти в ис
пытательной лаборатории, кг/м3; 

р0 -  плотность пробы нефти при температуре определения кинематической вяз
кости, полученная в испытательной лаборатории при аттестации пробы 
нефти, кг/м3.

Предел относительной погрешности измерений кинематической вязкости пробы 
нефти в испытательной лаборатории и предел абсолютной погрешности измерений 
плотности нефти в испытательной лаборатории вычисляют в соответствии с ГОСТ 33701 
«Определение и применение показателей точности методов испытаний нефтепродуктов» на 
основании значений показателей повторяемости (сходимости) и воспроизводимости 
соответствующих методов испытаний.

Предел относительной погрешности измерений кинематической вязкости пробы 
нефти в испытательной лаборатории Sq , %, вычиляют по формуле

п
-°о -

к _  - -мв

V2 ’

М̂В =
1\ (Г.6)

где RBMB -  воспроизводимость метода по ГОСТ 33,% (равна 0,72 %); 
гсмв ”  сходимость метода по ГОСТ 33, % (равна 0,35 %);
п ~ число определений значения кинематической вязкости пробы нефти по 

ГОСТ 33 (равно 2).
Предел абсолютной погрешности измерений плотности пробы нефти в 

испытательной лаборатории Д£, кг/м3, вычисляют по формуле
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где Явмп -  воспроизвродимость метода по ГОСТ 3900, кг/м3 (равна 0,6 кг/м3); 
тшп -  Сходимость метода по ГОСТ 3900, кг/м3 (равна 0,6 кг/м3); 
п ~ число определений значения плотности нефти по ГОСТ 3900 (равно 2).

При измерении кинематической вязкости и плотности пробы нефти в 
испытательной лаборатории, пределам погрешности присваивают следующие значения, в 
соответствии с методом:

- измерение кинематической вязкости пробы нефти по ГОСТ 33 при минимальном 
числе определений п - 2,

Sq = ± 0,3 кг/м3 -  пределы относительной погрешности;
- измерение плотности нефти по ГОСТ 3900 при минимальном числе определений

п=2,
д£ = ± 0,3 кг/м3 -  пределы абсолютной погрешности.

П римечание -  Пределы погрешностей измерений кинематической вязкости и 
плотности пробы нефти в испытательной лаборатории при необходимости могут быть 
уменьшены (улучшены) путем соответствующего увеличения числа определений п  в 
испытательной лаборатории значений кинематической вязкости и плотности пробы.

Приведенную погрешность вискозиметра при измерении кинематической вязкости 
нефти определяют для каждого используемого поддиапазона измерений вязкости нефти по 
формуле

Дк
<5ВК = —  • 100 %,vN (Г.8)

где vN ~ нормирующее значение, принимаемое равным верхнему пределу измерений 
вискозиметра для соответствующего поддиапазона измерений вязкости, сСт;

Дв -  абсолютная погрешность вискозиметра при измерении кинематической вяз
кости нефти в данном поддиапазоне измерений, сСт.

Примечания
1 При использовании вискозиметра для измерений вязкости нефти только в 

одном из поддиапазонов измерений, например «нижнем», приведенную погрешность 
вискозиметра определяют только для данного поддиапазона измерений вязкости.

2 Значение 8£ вычисляют до одного знака после запятой.
Полученное значение приведенной погрешности вискозиметра при измерении 

кинематической вязкости нефти 5* в зависимости от поддиапазона измерений не должно 
превышать:

- ±1,0 % -  для всех поддиапазонов измерений кинематической вязкости.
Значение нормирующего значения vN> сСт, рассчитывают на основании

соответствующего нормирующего значения vN и значения плотности нефти р0 по формуле

VN = ~  ■ М ~3> ГГ Q4Ра (Г.9)

где ро ”  плотность пробы нефти при температуре определения кинематической вяз
кости, полученная в испытательной лаборатории при аттестации пробы 
нефти, кг/м3.

Значение Д£ вычисляют по формуле

К=  VCAg)2 + (vB -  v0)2 , (Г.10)
где До -  предел абсолютной погрешности измерений кинематическуой вязкости v0
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пробы нефти в испытательной лаборатории, сСт; 
vB -  кинематическая вязкость нефти, измеренная вискозиметром, еСт; 
у0 -  кинематическая вязкость нефти пробы нефти, полученная при аттестации 

пробы нефти в испытательной лаборатории, сСт.
Предел абсолютной погрешности определения (измерений) кинематической 

вязкости пробы нефти Лц в испытательной лаборатории вычисляют по формуле

Д £ =  v 0 - Sq • 1 0 ~ 2 , ( Г . 1 1)
где v0 -  кинематическая вязкость пробы нефти, полученная в испытательной лабора

тории при аттестации пробы нефти, сСт;
Sq -  предел относительной погрешности измерений кинематической вязкости 

пробы нефти в испытательной лаборатории, вычисляемая по формуле (Г.6) 
данной инструкции, %.

I Л T ) r > r » T T T t r  m n r n i -  Т  Т Г Л Т >  Л Ч *ТЛ 'ТТ1 **-г -L voj Jioiaim nwo^pjxri
Исходные данные
Градуировочные коэффициенты уравнения вязкости вискозиметра для 

поддиапазонов измерений вязкости.
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Г.2 - Исходные данные
Ультранизкий (0,5-10) сП, сСт

V0
VI
V2

Градуировочные коэффициенты уравнения плотности вискозиметра

КО= К1= К2= К18= К19=
К20= К21= К22=

Параметры электропотребления и напряжения питания усилителя измерительного 
преобразователя

Ток:_________ мА, напряжение: ______ В.
Величина временного периода «В» частотного выходного сигнала измерительного 

преобразователя на воздухе тва_______ мкс.

Результаты определения метрологических характеристик

Г.З - Результаты определения метрологических характеристик
Поддиапазон

вязкости
Параметры нефти, 

измеренные вискозиметром
Результаты аттестации 

пробы нефти в 
испытательной 

лаборатории

Погрешности

°С
ЛВ5
сП

vB,
сСт

Рв»
кг/м3

Q to>
°с

Цо,
сП

Vo,
сСт

Роз
кг/м3

Дд“ в>
сП

Дк
сСт

6Д ив > 
%

8К
%

ультранизкий

Г. 5 Требования к градуировке вискозиметра на месте эксплуатации 
Настоящие Требования устанавливают методику градуировки вискозиметра на месте 

эксплуатации, проводимой в случае несоответствия (неудовлетворения) метрологических 
характеристик вискозиметра, определенных в результате его поверки, предъявляемым 
требованиям.
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Градуировку вискозиметра на месте эксплуатации проводят в том случае, если 
анализ неисправностей вискозиметра и соответствующие результатам анализа действия 
обслуживающего персонала, которые описаны в руководстве по эксплуатации вискозиметра, 
не привели к устранению возникшей проблемы.

Г.5.1 Порядок градуировки вискозиметра на месте эксплуатации в случае 
несоответствия предъявляемым требованиям метрологических характеристик (погрешности) 
вискозиметра при измерении динамической вязкости нефти.

Градуировка вискозиметра на месте эксплуатации заключается в вычислении и 
введении в память преобразователя сигналов нового значения градуировочного 
коэффициента Vt -  V1 new уравнения вязкости вискозиметра.

Для выполнения градуировки на месте эксплуатации используют результаты 
определения метрологических характеристик вискозиметра, полученные в итоге его поверки 
(калибровки) на месте эксплуатации.

Вычисление нового значения градуировочного коэффициента уравнения вязкости 
вискозиметра V± new проводят для конкретного поддиапазона измерений вязкости нефти по 
формуле

Vinew = Vi+ Q2 ’ ( r / o - VB) ,  (Г-12)
где Vinew “  новое значение градуировочного коэффициента V± для рассматриваемого 

поддиапазона измерений вязкости нефти и только для данной установки 
(монтажа) измерительного преобразователя вискозиметра в БИК;

Vx ~ текущее (первоначальное) значение градуировочного коэффициента для 
рассматриваемого поддиапазона измерений вязкости нефти;

Q -  коэффициент добротности резонатора измерительного преобразователя 
вискозиметра, полученный в соответствии с Г.2.2; 

т]в ~ динамическая вязкость нефти (в рассматриваемом поддиапазоне измерений 
вязкости нефти), измеренная вискозиметром согласно Г.2.2, сП;

7j0 -  динамическая вязкость пробы нефти, полученная при аттестации (испыта
нии) соответствующей пробы нефти в испытательной лаборатории с Г.2.4, 
сП.

Примечание — Новое значение градуировочного коэффициента v\ -  Vlnew 
действительно только для варианта монтажа измерительного преобразователя вискозиметра 
в БИК, при котором проводилась его градуировка, и только для рассматриваемого 
поддиапазона измерений вязкости нефти.

Г.5.2 Порядок градуировки вискозиметра на месте эксплуатации в случае 
несоответствия предъявляемым требованиям метрологических характеристик (погрешности) 
вискозиметра при измерении кинематической вязкости нефти.

Г.5.2.1 В случае если вискозиметр не удовлетворяем требованиям к погрешности 
измерений и динамической вязкости нефти, и кинематической вязкости нефти 
первоначально проводят градуировку вискозиметра в соответствии с Г.5.1 данных 
требований к градуировке вискозиметра.

Г.5.3 В случае если вискозиметр удовлетворяет требованиям к погрешности 
измерений динамической вязкости, но не удовлетворяет требованиям к погрешности 
измерений кинематической вязкости нефти, проводят градуировку вискозиметра по 
градуировка вискозиметра на месте эксплуатации по плотности предполагает вычисление и 
введение в память преобразователя сигналов новых значений градуировочных 
коэффициентов К0 и К2 уравнения плотности вискозиметра (соответственно К0 new и К2 new).

Для вычисления новых значений градуировочных коэффициентов К0 и К2 уравнения 
плотности вискозиметра предварительно одновременно определяют (измеряют):

- плотность нефти по показаниям вискозиметра, кг/м3;
- температуру и давление нефти при измерении ее плотности вискозиметром, °С;
- величину временного периода «В» частотного выходного сигнала измерительного 

преобразователя вискозиметра при измерении плотности нефти, тВ1, мке;
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- действительную плотность нефти в условиях (при температуре и давлении нефти) 
измерений плотности вискозиметром, кг/м3;

Действительную плотность нефти в условиях вискозиметра определяют посредством 
комплекта напорных пикнометров.

Величину временного периода «В», тВ1, определяют на основании серии (i—10) 
показаний вискозиметра по данному параметру, фиксируемых по дисплею преобразователя 
сигналов за интервал времени не менее 30 с в момент отбора (отсечения) пробы нефти в 
напорные пикнометры. За результат определения t b l  принимают среднее арифметическое 
значение зафиксированных в серии значений определяемого параметра.

Примечание ~ Если преобразователь сигналов работает в режиме автоматического 
усреднения показаний с интервалом более 10 с, то за результат измерений в серии 
принимают среднее арифметическое из не менее трех усреднённых значений определяемого 
параметра.

Определение (измерение) указанных выше параметров и работу с комплектом 
напорных пикнометров проводят по методике, подробно изложенной в МИ 2326 «ГСИ. 
Рекомендация. Датчики плотности жидкости вибрационные поточные фирмы «Солатрон. 
Методика поверки» (или в другом аналогичном документе1) с учетом особенностей 
вискозиметра. При этом особое внимание уделяют необходимости выравнивания 
температуры нефти в измерительном преобразователе вискозиметра и в напорных 
пикнометрах (значение температуры нефти в измерительном преобразователе вискозиметра 
и значение температуры стенок напорных пикнометров должны быть равны).

Вычисление коэффициентов К0пеи/ и K2new проводят по результатам сравнения 
значения действительной плотности нефти (в условиях измерений вискозиметром), 
полученного посредством комплекта пикнометров, со значением плотности нефти по 
показаниям поверяемого (калибруемого) вискозиметра в момент отбора (отсечения) пробы 
нефти в пикнометры. Вычисление (градуировку) проводят, если разность указанных 
значений плотности нефти превышает пределы допускаемой основной погрешности 
преобразования плотности вискозиметра, установленные технической документацией.

Пределы допускаемой основной погрешности преобразования плотности 
вискозиметра имеют следующие значения:

-±1,0 кг/м3 -  для диапазона измерений динамической вязкости нефти от 0,5 до
100 сП;

о
- ±2,0 кг/м -  для диапазона измерений динамической вязкости нефти от 100 до 

1000 сП.
Вычисление значений градуировочных коэффициентов K0new и K2new уравнения 

плотности вискозиметра проводят в изложенном ниже порядке.
Значение градуировочного коэффициента К2 new вычисляют по формуле

т /, _  ” 1/04 -  р и  • 10 3 -  Кх ■ (тВЛ20 “ t b l )  f - r  т ъ\
^2 new = ? ? ’  ̂ '

Т В А 2 0  "  T B L

где К2 new ~ новое значение градуировочного коэффициента К2 уравнения плотности 
вискозиметра для данной установки (монтажа) измерительного преобра
зователя вискозиметра в БИК;

К± -  градуировочный коэффициент уравнения платности вискозиметра;
тва2о ~ значение временного периода «В» частотного выходного сигнала изме

рительного преобразователя вискозиметра на воздухе (берут из сертифи
ката заводской калибровки измерительного преобразователя вискози
метра), мкс;

tBl ~ значение временного периода «В» частотного выходного сигнала изме
рительного преобразователя вискозиметра при измерении плотности

1 Рекомендуется использование комплекта документов: МИ 2816 «ГСИ. Рекомендация. Преобразователи плот
ности поточные. Методика поверке на месте эксплуатации» и МИ 23002-1 МГ-2003 «ГСИ. Рекомендация. Пре-
образователи плотности поточные. Методика градуировки на месте эксплуатации»___________________________
Система измерений количества и показателей качества нефти № 574 ПСП Методика поверки
«Герасимовское» МП 452-2022



28

нефти, мкс;
ри -  значение плотности нефти, кг/м3, вычисляемое по формуле

Pi ~ К19 • (tL -  20)
Р̂ - ~ л , гг , (4- ол'ч ' ( )

-1- "г 1V18 U l “
где рг -  значение плотности нефти в условиях (при температуре и давлению)

вискозиметра, определенное посредством напорных пикнометров, кг/м3; 
К19, К18 ~ градуировочные коэффициенты уравнения плотности вискозиметра; 
tL -  значение температуры нефти в вискозиметре, °С.

Значение градуировочного коэффициента К0 new вычисляют по формуле

К0 new ~  -  1 , 0 4  -  Кг ■ ТВА20 ~ ^ 2 new Н ВА20> (Г. 15)
где К0пеи, -  новое значение градировочного коэффициента К0 уравнения плотности 

вискозиметра для данной установки (монтажа) измерительного преобра
зователя вискозиметра в БИК;
градуировочный коэффициент уравнения плотности вискозиметра; 
новое значение градировочного коэффициента К2 уравнения плотности 
вискозиметра для данной установки (монтажа) измерительного преобра
зователя вискозиметра в БИК;
значение временного периода «В» частотного выходного сигнала изме
рительного преобразователя вискозиметра на воздухе (берут из сертифи
ката заводской калибровки измерительного преобразователя вискози
метра, мкс.

П римечание -  Новые значения градуировочных коэффициентов К0 и К2 действительны 
только для варианта монтажа измерительного преобразователя вискозиметра в БИК, при ко
тором проводилась его градуировка.

Ki
К  2 new

ТВЛ20
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Приложение Д 
(обязательное)

Определение метрологических характеристик ИК комплексов измерительно-
вычислительных «SyberTrol»

ДЛ Определение метрологических характеристик ИК силы постоянного тока, ИК 
напряжения постоянного тока, ИК частотно-импульсного. Основную погрешность 
определяют в точках, соответствующих 5, 25. 50, 75, 95 % диапазона измерений с помощью 
калибратора.

Д.2 Подготовка к поверке
Д.2.1 Проверяют правильность подключения средств поверки и ИВК в соответствии 

с требованиями эксплуатационной документации и структурным схемам (рисунки Д.1-Д.З).
Д.2,2 Для ИВК ТПУ проверяют значение градуированного объема ТПУ, 

коэффициентов для определения поправок по давлению и температуре, записанных в память 
ИВК ТПУ. Значение градуированного объема ТПУ должно соответствовать значению из 
свидетельства о поверке или протокола ТПУ.

Д.2.3 Включают питание и прогревают ИВК и средства поверки в течение времени 
не менее 30 мин.

Д.З Поверку ИВК ТПР
П л т т о 1 Л т  t r o  d v a t t  T / T R V  Т Г Т Р  г > т а "гт т а  тт л ф  и а  т т п г г Л п о п 'л л п  г-гг-чтг и < т т и » « о п т  П ' ' » *  о т ю т т а т г т г т т  н и  h j j i v  i  i n  у ш  n i u i  w a iv u i i j . / i iu u j iu i i iu iv i  J u u ' i v t i u n

напряжения согласно его технического описания.
Изменяя частоту выходного сигнала калибратора в пределах от 20 до 1000 Гц, следят 

за изменением показаний ИВК ТПР.
Сигналы датчиков температуры и давления на ТПР и в блоке качества имитируют 

вводом заданных значений с клавиатуры.
Поочередно вызывают на дисплей и изменяют значения измеряемых параметров 

температуры, давления на ТПР и в блоке качества в пределах рабочего диапазона, проверяют 
правильность индикации значений соответствующих параметров.

Д.3.2 Определение метрологических характеристик
Д.З.2.1 Определение относительной погрешности 8f частотного канала
С клавиатуры ИВК ТПР вводят следующие значения параметров, входящие в 

уравнение для расчета массы нефти;
- К-фактор, имп/м3 100,
- фактор счетчика 1,
- температура нефти на ТПР и в блоке качества, °С 20,
- избыточное давление нефти на ТПР и в блоке качества, кг/см2 0
Среднее значение плотности р в БИК СИКН, кг/м3.
Обнуляют счетчик входных импульсов ИВК ТПР. Последовательно подают на вход 

ИВК сигналы частотой fmjn, fcp, fmax в Гц, соответствующие минимальному, среднему и 
максимальному значениям расхода для данного СИКН, Амплитуда сигнала должна быть не 
менее 5 В, После набора на табло ИВК ТПР значения массы не менее 2000 т, переключатель 
размыкают. Проводят не менее трех измерений. Результаты измерений, заносят в таблицу
ДЛ

Относительную погрешность 5f определяют по формуле
М -  Mv

100, (ДЛ)

где М -  значение массы по показанию ИВК ТПР. т;
М =  Мр'р20 -»п-3.ioo~ ’ Ю расчетное значение массы при значениях параметров по

Д.2.2Л, т;
Np -  количество импульсов по показанию счетчика импульсов;
Р20 “  среднее значение плотности нефти при температуре плюс 20 °С и избыточ

ном давлении 0 кг/см2.
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Результаты проверки положительные, если 5f для каждого измерения не превышает 
±0,005 %.

Д.3.2.2 Определение абсолютной погрешности Др канала измерений плотности 
В зависимости от используемого типа канала (аналогового или частотного) 

собирают схему подключения ИВК ТПР.
Подают на соответствующий вход ИВК последовательно сигналы 1, 3 и 5 В, 

соответствующие значениям p mjn, рср, ртахдля данного СИКН.
Результаты измерений считывают с табло ИВК ТПР и заносят в таблицы Д.2 и Д8. 
Абсолютную погрешность Др определяют по формуле

ЛР =  Р "  Рр’ ( Д - 2 )

где р -  значение плотности по показаниям ИВК ТПР, кг/м3;
рр -  расчетное значение плотности кг/м3. Для аналогового типа канала 

определяется соотношением, связанным с заданным напряжением Up
4

1/„ =

30

р “ (п П Л [Рр Pmin) + 1* \Hmax HminJ

Для частотного типа канала определяется расчетом по сертификационным 
константам плотномера и измеренной частоте (периоде) сигнала.

Результаты проверки положительные, если Др для каждого измерения не превышает 
±0,05 кг/м3.

Д.3.2.3 Определение абсолютной погрешности At каналов измерения температуры 
Задают последовательно значения сопротивления R, соответствующие значениям 

температуры tmin, tcp, tmax для данной СИКН.
Результаты измерений считывают с табло ИВК ТПР и заносят в таблицы Д.З и Д.2.

A t = t - t p, (Д.З)
где t ~ значение температуры по показаниям ИВК ТПР, °С;

tp “  расчетное значение температуры по ГОСТ 6651-2009, °С.
Результаты проверки положительные, если At для каждого измерения не превышает 

±0,05 °С.
Д.З.2.4 Определение абсолютной погрешности ДР каналов измерений давлений 
Подают на вход ИВК ТПР последовательно значения тока, соответствующие

nrmrTlQTTYT ГТХ ff rrn r iT ra T T T irr  1} D  13) ТТ ТТ ГГ ТТПТТГТГЧТ1 Г Ч Д Т Г и  DrtrtTTTTr грп'ПТ Г ТТГ»1 ^Л^ПГГУТГГ ^tTTTrrv Т^Г4Т,г>гт> Л
^>ij,w. iwiAjrj.yiivx х шш? А ср> А m ax A*11*  tH u n n y jx i  i  n o m v p ^ n n n  v n m m D a i v i  С

табло ИВК ТПР и заносят в таблицы Д.4.
Абсолютную погрешность ДР определяют по формуле

др -  Р -  Р
р' (Д.4)

где Р -  значение давления по показаниям ИВК ТПР, кгс/см2;
Рр -  расчетное значение давления, кг/см2,связанное с задаваемым током 1р соот

ношением.
16/ -----------р + 4.

р 6000 р

Результаты проверки положительные, если ДР для каждого измерения не превышает 
±0,05 кгс/см2.

Д.З.2.5 Результаты проверки положительные, если относительная погрешность 5 
ИВК ТПР в случае выполнения требований Д.З.2.1-Д.З.2.4 не превышает 0,02 %.

В случае невыполнения этих требований проводят градуировку измерительных 
каналов и повторяют операции поверки.

Д.З.2.6 Результаты поверки ИВК ТПР типа SyberTrol
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№ Np, имп Мр,т М,  т 5f, % F, Гц

Таблица Д.2 -  Определение абсолютной погрешности канала измерения плотности
и , В

1
Рр, кг/м р, кг/м3 Ар,  кг/м3

Таблица Д.З -  Определение абсолютной погрешности каналов измерения температуры
и, В t °Ск-р, t, °с t, °с

Измерительная линия | БИК Измерительная линия БИК
|

Таблица Д.4 -  Определение абсолютной погрешности каналов измерения давления
I, mF Рр, кг/см2 Р, кг/см2 Р, кг/см2

Измерительная линия БИК Измерительная линия БИК

Д.4 Поверку ИВК ТПУ
При опробовании ИВК ТПУ проверяют правильность прохождения сигналов от 

детекторов, четырехходового крана, датчика контроля уплотнения.
Сигналы датчиков температуры и давления на входе и выходе ТПУ имитируют 

вводом значений сигналов с клавиатуры.
Частоту сигнала преобразователя расхода контролируют калибратором.
Сигналы с детекторов ТПУ с помощью переключателя запускают и останавливают, 

калибратор.
Поочередно вызывая на дисплей и изменяя значения температуры и давления в 

пределах рабочего диапазона, проверяют правильность индикации значений 
соответствующего параметра.

Д.4.2 Определение метрологических характеристик
Д.4.2.1 Определение абсолютной погрешности Af частотного сигнала.
Через ТПР на ТПУ последовательно подают потоки нефти с расходами Qmin, Qcp>

'max*

Обнуляют калибратор, переключатель замыкают в положение «Старт».
Включают режим «Поверка» на ИВК ТПУ согласно эксплуатационной 

документации. При прохождении шара ТПУ через 1-й детектор начинается счет импульсов 
на табло ИВК и калибратора. Переключатель замыкают в положение «Стоп». При 
прохождении шара ТПУ через 2-й детектор счет импульсов на ИВК ТПУ и калибраторе 
должен прекратиться. Затем переключатель размыкают в положение «Старт», дожидаются 
срабатывания четырехходового крана и стартового импульса. После чего переключатель 
замыкают в положение «Стоп» результаты измерений, считанные с табло ИВК ТПУ и 
калибратора, заносят в протокол.

Абсолютную погрешность Af определяют по формуле

A f = N - N p, (Д5)

где N ~ число импульсов по показаниям ИВК;
Np ~ число импульсов по показаниям калибратора.

Результаты проверки положительные, если A f  для каждого измерения не превышает
1 импульс.

Д.4.2.2 Определение абсолютной погрешности каналов измерений температуры на 
входе (tBX) и выходе (W ) ТПУ и ТПР (tTnp) проводят согласно Д. 1.2.3.
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Результаты измерений, считанные с табло ИВК ТПУ, заносят в таблицы Д.2,
Д.4.2.3 Определение абсолютной погрешности каналов измерений давления на входе 

(Рвх) и выходе (РВых) ТПУ и ТПР (Ртпр) проводят согласно Д. 1.2.4.
Результаты измерений, считанные с табло ИВК ТПУ, заносят в таблицы Д.2.
Д.4,2.4 Результаты проверки положительные, если относительная погрешность 5 

ИВК ТПУ в случае выполнения требований Д.2.2.1-Д.2.2.4 не превышает 0,01 %.
В случае невыполнения этих требований проводят градуировку измерительных 

каналов и повторяют операции поверки,
Л.4.2.5 Результаты поиетжи ИВК ТПУ типа SvherTrolг 1 ✓ Д J

Таблица Д.5 -  Определение абсолютной погрешности частотного канала
Q, м3/ч Np, имп N, имп A f, имп

Таблица Д.6 -  Определение абсолютной погрешности каналов измерения температуры
Канал, °С R, Ом tp,°C t, °c At, °C

'tex
Wix
trnp

Таблица Д.7 -  Определение абсолютной погрешности каналов измерения давления
Канал, °C R, Ом о о P, °c AP, °C

Рвх
P ВЫХ

Ртпр

Таблица Д.8 -  Определение абсолютной погрешности каналов измерения плотности
Канал, °C R, Ом

4
° О О P,° с АР, °C

Рвх
P ВЫХ

Ртпр
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